
Two-Piece Cut-to-Fit or Pre-Cut Ostomy System 

INSTRUCTIONS FOR USE  
(Must be used with the same size NATURA® pouch)

INTENDED USE: 
Management of stomal output.   

INDICATION FOR USE 
For use with a colostomy, ileostomy or urostomy.

PRECAUTIONS AND OBSERVATIONS

with megaureters and the absence of a urinary reservoir, 
should know that there have been reported cases of adhe-
sive found in the urinary tract.  Initiate appropriate clinical 
management and evaluate the continued use of the adhe-
sive product if a mass is detected. 

Important:  A medical professional should assess the need 
for skin barriers with convexity prior to use.  

Directions for use: 
1. Skin Preparation 
Your hands and the skin surrounding the stoma must be 
clean, dry and free from oily substances before applying 
any ostomy system. 

2. Skin Barrier Preparation  
A) Cut-To-Fit Skin Barriers 
(Figure 1) Trace the shape of the stoma onto the skin  
barrier release liner.  Cut the skin barrier just outside the 
tracing leaving at least ¼” (0.6 cm) of skin barrier between 

B) Pre-Cut Skin Barriers 
Select skin barrier with pre-cut stoma opening slightly 
larger than your stoma.  
Notes: 1) The tape collar may cause skin irritation for users 
wearing diapers/nappies.   If irritation occurs, cut the collar 
away from the skin barrier.  2) Protect the stoma from 
trauma or injury. 

3.  Applying the Skin Barrier  
(Figure 2) Remove release liner from skin barrier.   
Center the opening of the skin barrier over the stoma.  
Apply skin barrier against the skin around the stoma  
for 30 seconds.  If a fabric border is present, remove  
remaining release liner.  Smooth in place and remove  
wrinkles. 
Wear as long as comfortable and secure.  Wear time may 
vary. 

4. Applying The Pouch 
(Figure 3)

pressing as you go around. Tug on pouch to ensure secure 
connection.  

5.  Closing The Pouch  
A) Drainable Pouches with INVISICLOSE® Tail  
Closure: (Figure 4) Fold tail closure beginning with the 
white outlet end-strip until interlocking closures overlap.  
Press interlocking closures together across the width of the 
tail and squeeze until you feel them close. If desired, turn 

down around pouch tail. 
B) Drainable Pouches with a Tail Clip:  (Figure 5) 

C) Drainable Pediatric Pouches with a Tail Closure:  
(Figure 6) Remove release liner from adhesive strip.  Press 
the closure in place towards the end of the pouch tail, on 
the side without the skin barrier. 
D) Urostomy Pouches with ACCUSEAL® TAP: (Figure 7) 
E) Urostomy Pouches with Fold Over Tap: (Figure 8)  

6. Emptying the Pouch 
A) Drainable Pouches with INVISICLOSE® Tail  
Closure: (Figure 9) Unlock pouch closure and open the 
tail by pushing in both ends of the outlet end-strips  

B) Drainable Pouches with Tail Clip Closure: 
(Figure 10) 

C) Urostomy Pouches with ACCUSEAL® Tap: 
(Figure 11)   

D) Urostomy Pouches with Fold Over Tap:  
(Figure 12) 

7. Connection to Night Drainage System:  
ACCUSEAL® Tap: (Figure 13) 
Fold Over Tap: (Figure 14) 

8. Information About Pouches with Filters  

swimming, etc.  Remove after water activity. 

9.  Removing The Pouch (Figure 15)

10.  Removing The Skin Barrier  (Figure 16)

11.  Disposal
This device is for single-use only and should not be  
re-used. Re-use may lead to increased risk of infection or 
cross contamination. Physical properties of the device may 
no longer be optimal for intended use.     
After use, this product may be a potential biohazard.  
Handle and dispose of in accordance with accepted med-
ical practice and applicable local laws and regulations     
If during the use of this device or as a result of its use a  
serious incident has occurred, please report it to the  
manufacturer and to your national authority.   

© 2025 ConvaTec Inc. All rights reserved.   
®/™ indicates a trademark of ConvaTec Inc.  

Sistema de ostomía de dos piezas recortable 
o precortado 

INSTRUCCIONES DE USO 
(Se utiliza con la bolsa NATURA® de la misma 
medida) 
USO PREVISTO 
Manejo de la salida del estoma.   

INDICACIONES DE USO 
Para usar con una colostomía, ileostomía o 
urostomía.  

PRECAUCIONES Y  OBSERVACIONES 
Precaución: Los pacientes con una urostomía a nivel de la 
piel, que esté asociada a megauréteres y a la ausencia de 
reservorio urinario, deberían saber que ha habido casos en 
los que se encontró adhesivo en el tracto urinario. Realice 
un manejo clínico adecuado y evalúe el uso continuado del 
producto adhesivo si detecta alguna masa. 
Importante: El médico debería evaluar con anterioridad si 
es necesario usar protectores de la piel con convexidad. 
Instrucciones de uso: 
1. Preparación de la piel 
Antes de la aplicación, sus manos y la piel que rodea al  
estoma deben estar limpias, secas y libres de sustancias 
grasosas. 

2. Preparación del protector de la piel  
A)  Protectores de la piel recortables 
(Figura 1) Marque el contorno del estoma por las líneas 
del protector antiadhesivo del protector de la piel. Corte el 
protector de la piel por fuera del trazo marcado, dejando al 
menos ¼” (0,6 cm) del protector de la piel entre el borde 
del corte y el borde del protector. Alise la abertura del 
corte con sus dedos.  

B) Protectores de la piel precortados 
Seleccione un protector de la piel cuya abertura precortada 
sea ligeramente más grande que su estoma. 
Notas: 1) El aro de cinta puede irritar la piel de los  
pacientes que usan pañales. Si se produce irritación, retire 
el aro del protector de la piel. 2) Proteja al estoma para que 
no sufra traumas o lesiones. 

3.  Aplicación del protector de la piel  
(Figura 2) Retire el protector antiadhesivo del protector 
de la piel. Coloque la abertura del protector de la piel sobre 
el estoma. Aplique el protector de la piel presionando 
sobre la piel periestomal durante 30 segundos. En el caso 
de que haya algún borde de tela, retire el sobrante del  
protector antiadhesivo. Alíselo y elimine las arrugas.  
Use el producto mientras le resulte cómodo y lo sienta  
seguro. El tiempo de uso puede variar. 

4.  Aplicación de la bolsa  
(Figura 3) Separe las películas de la bolsa para que pueda 
pasar el aire. Alinee el protector de la piel y el borde de la 
bolsa y presione la parte inferior del borde. Luego, siga 
hacia la parte superior del borde, haciendo presión  
alrededor a medida que sube. Tire de la bolsa para  
asegurar el acoplamiento 

5.  Cierre de la bolsa 
A) Bolsas abiertas con cierre INVISICLOSE® 
(Figura  4) Doble el extremo de la bolsa desde la tira 
blanca en el extremo de salida hasta que los cierres se  
superpongan. Presione los cierres de encastre en todo el 
ancho del extremo de la bolsa y apriete hasta que se hayan 
cerrado. Si lo desea, dé vuelta el bolsillo de adentro hacia 
afuera para ocultar el cierre del extremo de la bolsa, o  
envuelva el cierre con la solapa. 

B) Bolsas abiertas con pinza de cierre 
(Figura 5) 

C) Bolsas abiertas pediátricas con cierre (Figura 6) 
Retire el protector antiadhesivo de la tira adhesiva.  
Presione el cierre desde su lugar hacia el extremo de la bolsa, 
del lado en que no se encuentra el protector de la piel. 

D) Bolsas de urostomía con válvula ACCUSEAL®: 
(Figura 7) 

E) Bolsas de urostomía con válvula plegable: 
(Figura 8) 
6. Vaciamiento de la bolsa 

  es.US

  ENGLISHen A) Bolsas abiertas con cierre INVISICLOSE®:  
(Figura 9) Destrabe el cierre de la bolsa y abra el extremo 
presionando con los dedos en ambos lados de las tiras 
blancas en el extremo de salida. Vacíe la bolsa.  

B) Bolsas abiertas con pinza de cierre (Figura 10) 

C) Bolsas de urostomía con válvula ACCUSEAL®: 
(Figura 11) 

D) Bolsas de urostomía con válvula plegable:  
(Figura 12) 

7.Conexión con el sistema de drenaje nocturno:  
Válvula ACCUSEAL®: (Figura 13) 

Válvula plegable: (Figura 14) 

Al bañarse, nadar o realizar actividades en las que esté en 

siva que trae la bolsa. Retire la etiqueta adhesiva después 
de realizar este tipo de actividade 

9. Extracción de la bolsa  (Figura 15) 

10. Extracción del protector de la piel (Figura 16) 

11. Eliminación 
Este dispositivo es para un solo uso y no debe ser  
re-utilizado. Su re-utilización puede aumentar el riesgo  
de infección o de contaminación cruzada. Las propiedades 
físicas del dispositivo podrían dejar de ser óptimas para el 
uso previsto.     
Después de ser utilizado, este producto puede presentar un 
riesgo biológico potencial. Manipule y deseche el producto 
de acuerdo con la práctica médica aceptada y con las leyes 
y regulaciones locales aplicables     
Si durante el uso de este dispositivo, o como resultado de 
su uso, se produce un incidente grave, por favor infórmelo 
al fabricante y a las autoridades nacionales.     

© 2025 ConvaTec Inc. All rights reserved.    
®/™ indican una marca de ConvaTec Inc.

Appareillage pour stomie à deux pièces, à découper 
sur mesure ou prédécoupé 

MODE D’EMPLOI 
(doit être utilisé avec un sac NATURAMC de même  
dimension) 

UTILISATION PRÉVUE 

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES 
Indiqué pour la prise en charge d’une colostomie, 
d’une iléostomie ou d’une urostomie.  

PRÉCAUTIONS ET OBSERVATIONS 
Attention : les patients dont l’urostomie est posée à plat, 
surtout si elle s’accompagne d’urétérohydrose et en l’absence 
d’un réservoir pour l’urine, devraient être conscients qu’on a 
rapporté plusieurs cas où de l’adhésif fut détecté dans les 
voies urinaires. Si on y découvre une masse, enclenchez la 
prise en charge clinique qui s’impose et évaluez la pertinence 
de continuer l’utilisation du produit adhésif. Important :  
un professionnel de la santé devrait évaluer le besoin de 
 barrières cutanées à convexité avant leur utilisation. 

Mode d’emploi :  
1. Préparation de la peau 
Vos mains ainsi que la peau autour de la stomie doivent 
être propres, sèches et exemptes de substances huileuses 
avant l’application. 

2. Préparation de la barrière cutanée  
A) Barrières cutanées à découper sur mesure 
(Figure 1) Tracez le contour de la stomie sur la bande  
antiadhésive de la barrière cutanée. Découpez la barrière 
cutanée le long de l’extérieur du tracé en laissant une 
bande d’au moins 0,6 cm entre le rebord coupé de la  
barrière cutanée et la collerette. Lissez avec le doigt  
l’ouverture pratiquée.  

B) Barrières cutanées prédécoupées 
Choisissez un sac dont l’ouverture prédécoupée pour la 
stomie est légèrement plus grande que celle-ci. 
Remarques : 1) Le collet pourrait occasionner une irritation 
de la peau chez les personnes qui portent des couches ou 
des culottes d’incontinence. S’il y a irritation, coupez le  
collet pour l’enlever de la barrière cutanée. 2) Protégez la 
stomie des traumatismes et des lésions. 

3.  Application de la barrière cutanée  
(Figure 2) Retirez la bande antiadhésive de la barrière  
cutanée. Ajustez l’ouverture de la barrière cutanée au-
dessus de la stomie. Appliquez la barrière cutanée sur la 
peau autour de la stomie et appuyez pendant 30 secondes. 
S’il y a une bordure de tissu, enlevez la bande antiadhésive 
restante. Lissez la barrière pour bien l’ajuster et éliminer 
les plis. 
Portez tant que comfortable et en place adéquatement. La 
durée de port peut varier. 

4.  Application du sac  
(Figure 3)
permettre à l’air d’y pénétrer. Alignez la barrière cutanée 
au-dessus de la collerette du sac puis appuyez sur le bas  
de la collerette. Continuez d’appuyer sur celle-ci en  
remontant vers le haut. Tirez sur le sac pour vous assurer 

5.  Fermeture du sac 
A) Sacs vidables avec attache de fermeture  
INVISICLOSEMC

(Figure 4) Repliez l’attache de fermeture en commençant 
par la bande terminale de sortie blanche jusqu’à ce que les 
fermetures verrouillables se chevauchent. Pressez les fer-
metures verrouillables l’une contre l’autre le long de l’at-
tache et serrez-les jusqu’à ce que vous sentiez qu’elles 
s’emboîtent. Si vous le désirez, vous pouvez retourner la 

enroulez le rabat autour de la queue de la pochette .  

B) Sacs vidables avec agrafe de fermeture 
(Figure 5) 

C) Sacs vidables pédiatriques avec attache de  
fermeture  
(Figure 6) Retirez la bande antiadhésive de la surface  
adhésive. Appuyez sur la fermeture au bout de l’attache  
du sac pour bien fermer ce dernier, du côté n’ayant pas de  
barrière cutanée.   

D) Sacs pour urostomie avec valve ACCUSEALMC 

(Figure 7) 

E) Sacs pour urostomie avec valve repliable 
(Figure 8) 

6. Vidage du sac 
A) Sacs vidables avec attache de fermeture  
INVISICLOSEMC

(Figure 9) Déverrouillez la fermeture du sac puis ouvrez 
l’attache en appuyant aux deux bouts des bandes termi-
nales de sortie avec les doigts; videz alors le sac.  

B) Sacs vidables avec agrafe de fermeture 
(Figure 10) 

C) Sacs pour urostomie avec valve ACCUSEALMC

(Figure 11) 

D) Sacs pour urostomie avec valve repliable  
(Figure 12) 

7.Raccord au système de drainage nocturne 
Valve ACCUSEALMC (Figure 13) 

Valve repliable (Figure 14) 

baigner, nager, etc. Retirez-le après la baignade. 

9. Retrait du sac  (Figure 15) 

10. Retrait de la barrière cutanée (Figure 16) 

11. Mise au rebut  
Ce dispositif est destiné à un usage unique et ne devrait 
pas être réutilisé. Sa réutilisation peut entraîner une aug-
mentation des risques d'infection ou une contamination 
croisée. Les propriétés physiques du dispositif pourraient 
ne plus être optimales pour l'utilisation prévue.   

Après usage, ce produit peut être un danger biologique 
potentiel. Manipuler et éliminer conformément aux  
pratiques médicales reconnues, et aux lois et à la  
réglementation locales en vigueur   

Si un incident grave s’est produit pendant l’utilisation de  
ce dispositif ou en raison de son utilisation, veuillez le  
signaler au fabricant et à votre autorité nationale.  

© 2025 ConvaTec Inc. Tous droits réservés. 
MD/MC indiquent des marques de commerce de ConvaTec Inc.

Sistema para ostomia, pré-cortado ou recortável, 
de duas peças 

INSTRUÇÕES DE USO 
(Deve ser usado com a bolsa NATURA® do mesmo 
tamanho) 

USO PRETENDIDO 
Manejo do conteúdo eliminado pelo estoma.   

INDICAÇÕES DE USO 
Para uso com colostomia, ileostomia ou urostomia.   

PRECAUÇÕES E OBSERVAÇÕES 

em casos associados a megaureteres e à ausência de um 
reservatório urinário, devem ser informados sobre a ocor-
rência de casos com a presença de adesivo no trato ur-
inário. Inicie o controle clínico apropriado e avalie o uso 
continuado do adesivo se for detectada uma massa. 

cessidade de barreiras cutâneas convexas antes do uso. 

  FRANÇAIS  - CAfr.CA

  pr.BR

Instruções de uso: 
1. Preparo da pele 
Suas mãos e a pele ao redor do estoma devem estar 
limpas, secas e livres de substâncias gordurosas antes da 
aplicação. 

2. Preparo da barreira cutânea 
A) Barreiras cutâneas recortáveis 
(Figura 1) Desenhe o formato do estoma no papel guia de 
medição da barreira cutânea. Corte a barreira cutânea um 
pouco fora do traçado, deixando pelo menos ¼” (0,6 cm) 
de barreira cutânea entre a margem cortada e a borda. 
Alise a abertura do corte com os dedos. 
B) Barreiras cutâneas pré-cortadas 
Selecione a barreira cutânea com uma abertura pré- 
cortada para o estoma em um diâmetro ligeiramente 
maior do que o estoma. 
Observações: 1) o anel adesivo pode causar irritação na 
pele de usuários de fraldas. Se ocorrer irritação, remova o 
anel da barreira cutânea. 2) Proteja o estoma contra 
trauma ou lesão. 

3. Aplicação da barreira cutânea 
(Figura 2) Remova o papel guia de medição da barreira 
cutânea. Centralize a abertura da barreira cutânea sobre o 
estoma. Aplique a barreira cutânea sobre a pele ao redor 
do estoma por 30 segundos. Se houver uma borda de 
pano, remova o papel guia de medição restante. Alise no 
local para remover as dobras. 
Use enquanto o produto estiver confortável e seguro. O 
tempo de uso pode variar 

4. Colocação da bolsa 
(Figura 3) Separe as películas da bolsa, para permitir a 
entrada de ar. Alinhe a barreira cutânea e a borda da bolsa, 
e pressione na parte inferior da borda. Prossiga para a 
parte superior da borda, pressionando enquanto faz a 

5. Fechamento da bolsa 
A) Bolsas drenáveis com fecho INVISICLOSE® 
(Figura 4) Dobre o fecho a partir da tira branca na extrem-

postos. Pressione os fechos de intertravamento por toda a 
extensão, até sentir que se fecharam. Se desejar, vire o 
bolso de dentro para fora para ocultar o fecho, ou amarre a 
aba ao redor da parte de trás da bolsa. 

B) Bolsas drenáveis com prendedor (Figura 5) 

C)  Bolsas pediátricas drenáveis com fecho
(Figura 6) Remova o papel guia de medição da tira ade-
siva. Pressione o fecho no local, na direção da extremidade 
da bolsa, do lado sem a barreira cutânea. 

D) Bolsas para urostomia com regulador  
ACCUSEAL®: (Figura 7) 

E) Bolsas para urostomia com regulador dobrável: 
(Figura 8) 

6. Esvaziamento da bolsa 
A) Bolsas drenáveis com fecho INVISICLOSE®: 
(Figura 9) Abra o fecho da bolsa, puxando ambas as ex-
tremidades das tiras com os dedos; drene a bolsa. 

B) Bolsas drenáveis com prendedor (Figura 10) 

C) Bolsas para urostomia com regulador ACCUSEAL®: 
(Figura 11) 

D) Bolsas para urostomia com regulador dobrável: 
(Figura 12) 

7.Conexão ao sistema de drenagem noturno: 
Regulador ACCUSEAL®: (Figura 13) 

Regulador dobrável: (Figura 14) 

nadar etc. Remova-o após o término da atividade 

9. Remoção da bolsa (Figura 15) 

10. Remoção da barreira cutânea (Figura 16) 

11. Descarte 
Este é um produto de uso único e não deve ser reutilizado. 
A reutilização do produto aumenta o risco de infecção ou 
contaminação cruzada. As propriedades físicas do disposi-
tivo podem deixar de ser as ideais para o uso pretendido.   

Após o uso, este produto pode representar um risco bi-
ológico potencial. Manuseie e descarte de acordo com a 
prática médica aceita e as leis e regulamentações locais 
aplicáveis   

Em caso de incidente sério durante o uso deste dispositivo 
ou como resultado de seu uso, informe-o ao fabricante e à 
autoridade nacional.  

© 2025 ConvaTec Inc. All rights reserved. 
®/™ indicam marcas da ConvaTec Inc.

 
 

兩兩件件式式自自剪剪型型或或預預剪剪型型造造口口系系統統
使使用用說說明明  

((須須與與同同尺尺寸寸的的 NATURA® 造造口口袋袋搭搭配配使使用用)) 
用途 

造口排出物的管理。   

使用适 症 
用于
注注意意事事項項和和觀觀察察
注意事項：使用流出型泌尿造口術的患者
,如果併發巨輸尿管症且無法蓄積尿液者,
應注意曾有報導過泌尿道內粘黏病例的出
現。如果發現腫塊，應開始適當的臨床處
置並對是否繼續使用粘黏產品進行評估。
重要事項：使用前，醫學專業人員應當評
估是否需要凸面皮膚貼. 

使用
1. 皮皮膚膚預預備備
使用任何造口系統前，您的雙手和造口周
圍的皮膚必須清潔, 乾燥且沒有油性物質。 
2. 護護理理（（皮皮膚膚貼貼））膠膠片片準準備備  
A) 自自剪剪型型皮皮膚膚貼貼（（圖圖1）在皮膚貼離型膜
上畫出造口的外形。緊沿畫線外側剪下皮
膚貼，皮膚貼的剪切邊與其凸緣之間至少
需留1/4 英吋（0.6 公分)。 用手指撫平剪口。  

B) 預預剪剪型型皮皮膚膚貼貼
選擇預剪造口皮膚貼時，請注意皮膚貼上
的造口開口要略大於您的造口. 
1)保護膠布可能對某些使用者造成皮膚刺
激。如果出現皮膚不適，請將保護膠布從
護理膠片剪掉。  

2)保保護護造造口口，，避避免免造造口口受受到到創創傷傷或或損損傷傷。。 
3. 貼貼上上護護理理（（皮皮膚膚貼貼））膠膠片片（（圖圖2）
從護理膠片上取下離型膜。將護理膠片的
開口對準造口的中心。將護理膠片按在造
口周圍的皮膚上，持續按壓30秒。如護理
膠片邊緣備有保護膠布，請取下其餘的離
型膜，然後撫平地貼上皮膚，以免皺褶。
配帶時間的長短，會因舒適感及穩固度而
有所不同 
4. 使使用用造造口口袋袋（（圖圖3）
分開造口袋薄膜，使空氣進入。將皮膚貼
與造口袋凸緣對齊，並按住凸緣底部。然
後移動至凸緣頂部，按壓四周。用力拉造
口袋，以確保連接緊固. 

5. 閉閉合合造造口口袋袋
A) 使使用用配配有有 INVISICLOSE®封口條的可清倒造
口袋（（圖圖4））
從白色出口端邊緣開始折疊封口條，直到
互鎖封口條重疊。沿袋尾寬度將互鎖封口
條按在一起並擠壓，直到您感到已完好封
閉。如有需要，可將造口袋翻過來隱藏封
口條，或用下擺將袋尾包裹起來。  

B) 使使用用配配有有封封口口夾夾的的可可清清倒倒造造口口袋袋((圖圖5）） 
C) 使使用用配配有有封封口口條條的的可可清清倒倒兒兒科科造造口口袋袋
((圖圖6）
從粘黏條上取下離型膜。在沒有皮膚貼的
一側，將封口條按向造口袋袋尾末端. 

D) 使使用用配配有有 ACCUSEAL® 塞塞的的泌泌尿尿造造口口袋袋：：
((圖圖7）） 
E) 使使用用配配有有折折疊疊塞塞的的泌泌尿尿造造口口袋袋:: ((圖圖8）） 
6. 清清倒倒造造口口袋
A) 使使用用配配有有 INVISICLOSE® 封封口口條條的的可可清清倒倒造造
口口袋袋:: ((圖圖9））
解開造口袋封口條，透過用手指將出口端
邊緣的兩端向內推來打開袋尾；清倒造口
袋。  

B) 使使用用配配有有封封口口夾夾的的可可清清倒倒造造口口袋袋 ((圖圖10）） 
C) 使使用用配配有有 ACCUSEAL® 塞塞的的泌泌尿尿造造口口袋袋：：
((圖圖11）） 
D) 使使用用配配有有折折疊疊塞塞的的泌泌尿尿造造口口袋袋:: ((圖圖12）） 
7.與與夜夜間間引引流流系系統統的的連連接接：：  
ACCUSEAL® 塞塞：：((圖圖13）） 
折折疊疊塞塞：：((圖圖14）） 
8. 有有關關配配有有過過濾濾片片之之造造口口袋袋的的資資訊訊
在進行沐浴、游泳等活動時，使用提供的
粘貼覆蓋過濾片。水中活動停止後，將其
取下。 
9. 取取下下造造口口袋袋（（圖圖15）） 
10. 取取下下護護理理（（皮皮膚膚貼貼））膠膠片片（（圖圖16）） 
11. 棄棄置置
此 供一次性使用，不得重复使用。
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重复使用可能会增加感染或交叉 染的
。 的物理特性可能不再适合 期用
途。   
使用后, 本 品可能存在潜在的生物危害。
按照公 的医 例和适用的当地法律
法 理和 置   
如果在使用本 期 或由于使用本
而 生了 重事故， 向制造商和您的国
家 管部 告。     

。

 
两两件件式式自自剪剪型型或或 剪剪型型造造口口系系

使使用用 明明 

((必必 与与同同尺尺寸寸的的 NATURA®造造口口袋袋搭搭配配使使用用))   
預預期期用用途途 
造造口口排排出出物物的的管管理理。。    
適適用用範範圍圍 
適適用用於於結結腸腸造造口口、、迴迴腸腸造造口口或或泌泌尿尿造造口口。。   
注注意意事事 和和 察察
注意事 :使用流出型泌尿造口 的患者,
如果并 巨 尿管症且无法蓄 尿液者，
注意曾有 泌尿道内粘黏病例的出
。如果 ， 开始适当的 床
置并 是否 使用粘黏 品 行 估。
重要事 ：使用前，医学 人 当
估是否需要凸面皮肤 .   

使用
1. 皮皮肤肤   
使用任何造口系 前，您的双手和造口周
的皮肤必 清洁、干燥并且没有油性物
。   

2. 理理（（皮皮肤肤 ）） 片片准准
A) 自自剪剪型型皮皮肤肤
(( 1)) 在皮肤 保 上画出造口的外形。 
沿画 外 剪下皮肤 ，皮肤 的剪切
与其凸 之 至少需留1/4英吋  
(0.6 厘米)。用手指 平剪口.   
B) 剪剪型型皮皮肤肤

剪造口皮肤 ， 注意皮肤 上
的造口开口要略大于您的造口注:    
1)保保 布布可可能能 某某些些用用 造造成成皮皮肤肤刺刺 
激激。如果出 皮肤不适, 将保 布从 
理 片剪掉。    

2)保保 造造口口,避避免免造造口口受受到到 或或 。。   
3. 上上 理理（（皮皮肤肤 ）） 片片（（ 2）
从 理 片上取下离型膜。将 理 片的
开口 准造口的中心。将 理 片按在造
口周 的皮肤上,持 按 30秒。如 理
片 有保 布, 取下其余的离型
膜,然后 平地 上皮肤,以免 褶。   
配 的 短,会因舒适感及 固度而
有所不同。       4. 上上造造口口袋袋（（ 3）
分开造口袋薄膜，使空气 入。将皮肤
与造口袋凸 ，并按住凸 底部。然
后移 到凸 部，按 四周。用力拉造
口袋，以确保 接 固。     
5. 合合造造口口袋袋
A) 使使用用配配有有 INVISICLOSE® 封封口口条条的的可可清清倒倒造造
口口袋袋（（ 4）                  
从白色出口端 开始折叠封口条,直到
互 封口条重叠。沿袋尾 度将互 封口
条按在一起并 ,直到您感到已完好封
。如有需要,可将造口袋翻 来 藏封

口条,或用下 将袋尾包裹起来。   
B) 使使用用配配有有封封口口夹夹的的可可排排空空造造口口袋袋::(( 5））      
C) 使使用用配配有有封封口口条条的的可可排排空空儿儿科科造造口口袋袋             
(( 6）    
从粘 条上取下保 。在没有皮肤 的
一 ，将封口条按向造口袋下端尽 。 

D) 使使用用配配有有 ACCUSEAL® 塞塞的的泌泌尿尿造造口口袋袋：：
(( 7））   
E) 使使用用配配有有折折叠叠塞塞的的泌泌尿尿造造口口袋袋: ( 8））   
6. 清清倒倒造造口口袋袋    
A) 使使用用配配有有 INVISICLOSE® 封封口口条条的的可可清清倒倒造造
口口袋袋：： ( 10）
解开造口袋封口条,透 用手指将出口端

的两端向内推来打开袋尾;清倒造口
袋。   
B) 使使用用配配有有封封口口夹夹的的可可排排空空造造口口袋袋：：
( 11））         C) 使使用用配配有有 ACCUSEAL® 塞塞的的泌泌尿尿造造口口袋袋：：
(( 12））   
D) 使使用用配配有有折折叠叠塞塞的的泌泌尿尿造造口口袋袋：：  
(( 13））   
7. 与与夜夜 引引流流系系 的的 接接：：  
ACCUSEAL® 塞塞：：( 13））   
折折叠叠塞塞：：( 14））   
8. 有有关关配有 片之造口袋的信息
在 行沐浴、游泳等活 ，使用提供的
粘 片覆盖 片。停止水中活 后，将
其取下。   
9. 取取下下造造口口袋袋  ( 15））      10. 取取下下 理理（（皮皮肤肤 ）） 片片 ( 16））   
11. 物物 置置
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ナナチチュュララ™  

オオスストトミミーーシシスステテムム（（ツツーーピピーースス、、カカススタタ
ムムカカッットトタタイイププままたたははププレレカカッットトタタイイププ)) 

使使用用説説明明書書
((同同じじササイイズズののNATURA®パパウウチチとと併併用用すするる
必必要要ががあありりまますす））  
使使用用目目的的 
スストトーーママのの排排泄泄物物管管理理。。    
適適応応 
ココロロスストトミミーー、、イイレレオオスストトミミーーままたたははウウ
ロロスストトミミーーにに使使用用。。    
安安全全上上のの注注意意
注意：高さのない尿路ストーマ保有者で
、特に尿管の径が太くリザーバーがない
方が尿路ストーマ周囲に粘着剤付き製品
を貼付したところ、尿路系内に粘着剤が
認められたと臨床的に報告されています
。もしも粘着剤が大量に検出された場合
、本製品の使用を中止し、医師に相談し
てください。
重要：医療従事者は使用前に、凸部を持
つスキンバリヤの必要性があるかどうか
を検討してください. 

使用方法：
1. 装装着着前前のの準準備備
装着前に手とストーマ周囲の皮膚を油分
やべとつきがないよう清潔にし、よく乾
かします。  
2. 面面板板のの準準備備  
A) カカススタタムムカカッットトタタイイププののススキキンンババリリヤヤ
(図図１１)
ストーマの形状を、スキンバリヤの剥離
紙上になぞってください。スキンバリヤ
は切端がフランジから6mm以上大きくな
るように、なぞった線の外側をカットし
ます。カットして開いたところを指でな
らしてください。  
B) ププレレカカッットトタタイイププののススキキンンババリリヤヤ
プレカットタイプの場合は、ストーマ開
口部がご自分のストーマより少し大きい
スキンバリヤを選んでください。
注：1）オムツを使用している方は、ハ
イドロテープが皮膚の炎症を引き起こす
ことがあります。その場合、ハイドロテ
ープを皮膚保護剤から切り取ってくださ
い。2）ストーマを傷つけないよう注意
してください。  
3. 面面板板をを装装着着すするる(図図2)
皮膚保護剤の剥離紙をはがします。スト
ーマが開口部の中心にくるよう装具を貼
り付けます。ストーマ袋の上からストー
マ周囲を30秒程軽く押さえて、しっかり
と密着させます。ハイドロテープをしわ
ができないよう伸ばしながら貼っていき
ます。
装着時間は人によって異なります。  
4.  パパウウチチのの装装着着 (図図3)
パウチフィルムをはがし、空気が入るよ
うにします。スキンバリヤとパウチフラ
ンジの位置を合わせ、フランジの下部を
押し付けます。下から上へとフランジを
押し付けます。パウチを引っ張ってしっ
かり固定されていることを確認してくだ
さい。 

5. スストトーーママ袋袋をを閉閉じじるる
A））イインンビビジジククロローーズズ™ドドレレイインンパパウウチチ 
((排排出出口口閉閉鎖鎖具具一一体体型型スストトーーママ袋袋））のの場場合合
 (図図4)
排出口端の白いプレートをフラップ側に
折り畳んでいき、マジックテープがプチ
プチと音がするまでしっかり押して閉じ
ます。折り畳んだ部分をポケットに収納
するか、またはフラップで包みマジック
テープがプチプチと音がするまでしっか
りと押して閉じます。  
B））尾尾部部ククリリッッププ付付きき排排出出パパウウチチ (図図5)  
C））尾尾部部ククリリッッププ付付きき小小児児用用排排出出パパウウチチ  
(図図6)
接着ストリップから剥離紙をはがします
。パウチの尾部に向かって、スキンバリ
ヤのない側に閉鎖部を押し付けます。  
D））回回転転式式尿尿タタッッププ付付ウウロロスストトミミーーパパウウ
チチのの場場合合：：(図図7)  
E））パパイイププ式式尿尿タタッッププ付付ユユリリナナパパウウチチのの
場場合合：：(図図8)  
6. スストトーーママ袋袋のの中中身身をを処処理理すするる
A））イインンビビジジククロローーズズ™ドドレレイインンパパウウチチ（（排排
出出口口閉閉鎖鎖具具一一体体型型スストトーーママ袋袋））のの場場合合：：
(図図9)
マジックテープを外して排出口端の白いプ
レート部分を広げて、中身を捨てます。  
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B））尾尾部部ククリリッッププ付付きき排排出出パパウウチチ
(図図10)  
C））回回転転式式尿尿タタッッププ付付ウウロロスストトミミーーパパウウ
チチのの場場合合：：(図図11)  
D））パパイイププ式式尿尿タタッッププ付付ユユリリナナパパウウチチのの
場場合合：：(図図12)  
7. 夜夜間間ドドレレナナーージジ用用ババッッググ等等へへ接接続続すするる。。
回回転転式式尿尿タタッッププのの場場合合：：(図図13)  
パパイイププ式式尿尿タタッッププのの場場合合：：(図図14) 
8. フフィィルルタターー付付ききパパウウチチにに関関すするる情情報報
入浴・水泳時などでは、付属のシールで
フィルターを覆います。水から上がった
後に取り外してください。  
9. スストトーーママ袋袋をを外外すす (図図15)  
10. 面面板板ををははががすす (図図16)  
11. 使使用用済済装装具具のの廃廃棄棄方方法法
本デバイスは単回使用製品のため再使用
はできません。再使用すると感染および
二次感染のリスクが高まります。これ以
上本製品の物理的特性が意図する使用に
適さない可能性があります。   
  
使用後、本製品はバイオハザードに該当
する可能性があります。広く認められて
いる医療行為並びに該当する各地域の法
律および規則に従って、取り扱い、廃棄
してください。    
本デバイスの使用中、または使用した結
果として重大なインシデントが発生した
場合は、製造者および管轄の監督官庁に
報告してください。     
© 2025 ConvaTec Inc. All rights  
reserved. 
®/™は、ConvaTec Inc. の商標であるこ
とを示します。 

Zweiteiliges, ausschneidbares oder vorgestanztes 
Ostomie-System  

GEBRAUCHSANLEITUNG 
(Muss mit einem NATURA®-Beutel der gleichen  
Rastringgröße verwendet werden) 

ZWECKBESTIMMUNG 
Management von Stomaausscheidungen.   

INDIKATIONEN 
Zur Verwendung bei Kolostomie, Ileostomie oder 
Urostomie.   

VORSICHTSMASSNAHMEN UND BEOBACHTUNGEN 
Vorsicht: Besondere Sorgfalt sollte bei der Anwendung von 
Adhäsivprodukten zur Versorgung von Urinstomata, die 
nicht über Hautniveau hinausragen und mit einem  
Megaureter, sowie Fehlen eines Urinreservoirs  
einhergehen. Extrem selten wurde berichtet, dass Spuren 
von Haftmaterial im Nierenbecken nachgewiesen wurden. 
Im Einzelfall muß entschieden werden, ob die Anwendung 
von Adhäsivprodukten fortzusetzen und eine klinische 
Überwachung durchzuführen ist. 
Wichtig: Die Notwendigkeit für ein konvexes 
Versorgungssystem muss vor dem Gebrauch von  
einer medizinischen Fachkraft beurteilt werden. 

Anwendungshinweise: 
1. Vorbereitung der Haut vor Anbringung der  
Versorgung 
Ihre Hände und die das Stoma umgebende Haut müssen 
vor dem Anbringen sauber, trocken und fettfrei sein. 

2. Vorbereitung der Basisplatte (Hautschutz)  
A) Ausschneidbare Basisplatte 
(Abbildung 1) Die Form des Stomas auf dem Abziehpapier 
des Hautschutzes nachzeichnen. Den Hautschutz außerhalb 
der Linie ausschneiden und darauf achten, dass mindestens 
0,6 cm Hautschutz zwischen der Schnittkante und dem 

dem Finger glatt streichen.  

B) Vorgestanzte Basisplatte 

wählen, die etwas größer als das Stoma ist. 

Windelträgern eine Hautreizung verursachen. Bei einer 

abschneiden. 2) Schützen Sie das Stoma vor Trauma und 
Verletzung. 

3. Anbringen der Basisplatte 
(Abbildung 2) Entfernen Sie das Abziehpapier von der 

dem Stoma und drücken Sie die Basisplatte für 30 Sekunden 
an die das Stoma umgebende Haut herum an. Bei  

und stellen Sie sicher, dass sie faltenfrei angebracht ist.  
Tragezeit kann variieren.  

4. Anbringen des Beutels  
(Abbildung 3) Ziehen Sie die Beutelfolien leicht  
auseinander, damit Luft eindringen kann. Richten Sie  
den Rastring der Basisplatte und den Rastring des Beutels 
aufeinander aus. Verbinden Sie die beiden Rastringe 
indem Sie mit dem Daumen leichten Druck auf den  
Rastring ausüben, bis Sie ein „Klick“ hören. Gehen Sie 
dabei wie gewohnt von unten nach oben vor. Ziehen Sie 
anschließend leicht am Beutel, um eine sichere 
Verbindung zu prüfen. 

5. Verschliessen des Beutels 
A) Ausstreifbeutel mit INVISICLOSE® Verschluss 
(Abbildung 4) Falten Sie den INVISICLOSE® Verschluss  
mit dem weißen Endstreifen beginnend, bis die Klettver-
schlüsse übereinander liegen. Drücken Sie die Klettver-
schlüsse über ihre gesamte Breite zusammen, bis sie fest 
geschlossen sind. Falls erwünscht, stülpen Sie die Tasche 
um, um das Endstück zu verbergen, oder wickeln Sie die 
Sicherheitslasche nach unten um das Endstück des Beutels. 

B) Ausstreifbeutel mit Klammer 
(Abbildung 5) 

C) Pädiatrische Ausstreifbeutel mit Klammer  
(Abbildung 6) Entfernen Sie das Abziehpapier  vom 
Klebestreifen und drücken Sie den Verschluss am 
Beutelauslass auf der körperabgewandten Seite (ohne 
Hautschutz) an. 

D) Urostomiebeutel mit Hahn ACCUSEAL®: 
(Abbildung 7) 

E) Urostomiebeutel mit Knickverschluss: 
(Abbildung 8) 

6. Entleeren des Beutels 
A) Ausstreifbeutel mit INVISICLOSE® Verschluss:  
(Abbildung 9) Drehen Sie die Rückseite des Beutels  
(körperzugewandte Seite) zu sich. Ziehen Sie die  
Sicherheitslasche oder Sicherheitstasche vorsichtig nach 

das Beutelende vollständig auf, indem Sie beide  
Verstärkungsstreifen an der Seite mit Daumen und 

Bei Bedarf kann der Beutelauslass mit milder Seife und 
Wasser gereinigt werden. Anschließend trocken tupfen.  

B) Ausstreifbeutel mit Klammer 
(Abbildung 10) 

C) Urostomiebeutel mit Hahn ACCUSEAL®: 
(Abbildung 11) 

D) Urostomiebeutel mit Knickverschluss:  
(Abbildung 12) 

7.Anschluss an einen Nachtbeutel:  
Hahn: (Abbildung 13) 

Knickverschluss: (Abbildung 14) 

8. Informationen über Beutel mit Filtern 
Den Filter beim Baden, Schwimmen usw. mit dem  
mitgelieferten Aufkleber abdecken. Nach dem Baden / 
Schwimmen usw. den Aufkleber wieder entfernen. 

9. Entfernen des Beutels (Abbildung 15) 

10. Entfernen der Basisplatte (Abbildung 16) 

11. Entsorgung  
Dieses Produkt ist nur zum Einmalgebrauch bestimmt  
und darf nicht wiederverwendet werden. Eine  
Wiederverwendung kann erhöhtes Infektionsrisiko oder 
Kreuzkontaminierung zur Folge haben. Die physischen 
Eigenschaften des Produkts sind dann möglicherweise 
nicht mehr optimal für den Verwendungszweck geeignet.   

Nach seiner Verwendung stellt dieses Produkt  
möglicherweise eine Biogefährdung dar. Es muss gemäß 
allgemein anerkannter medizinischer Praxis sowie  
anwendbaren lokalen Gesetzen und Vorschriften  
gehandhabt und entsorgt werden.   

Falls während der Verwendung dieses Geräts bzw. 
aufgrund seiner Verwendung ein schwerer Vorfall  
aufgetreten ist, dies dem Hersteller und der zuständigen 
nationalen Behörde melden. 

© 2025 ConvaTec Inc. All rights reserved. 
®/™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der ConvaTec Inc.

Sistema di raccolta per stomia a due pezzi  
ritagliabile o pretagliato 

ISTRUZIONI PER L’USO 

stesse dimensioni) 

  DEUTSCHde

  ITALIANOit

USO PREVISTO 
Gestione delle emissioni dallo stoma.   

INDICAZIONI PER L’USO 
Per uso con colostomia, ileostomia o urostomia. 

PRECAUZIONI E OSSERVAZIONI 
Attenzione: è necessario prestare la massima attenzione 
quando si impiegano prodotti adesivi intorno ad una 
urostomia non sporgente, specialmente quando associata 
a megaureteri ed in assenza di un reservoir urinario. In al-
cuni rari casi, è stata riscontrata la presenza di sostanze 
adesive nel sistema di raccolta renale di questi pazienti. In 
caso di riscontro di una massa nel tratto urinario, valutare 
se continuare ad utilizzare il prodotto adesivo ed iniziare 
un adeguato trattamento clinico. 
Importante: prima di utilizzare una barriera cutanea con-
vessa, consultare un operatore sanitario per valutarne l’ef-
fettiva necessità. 

Indicazioni per l’uso: 
1. Preparazione della cute 
Prima dell’applicazione del dispositivo, mani e cute peris-
tomale devono essere pulite, asciutte e prive di sostanze 
oleose. 

2. Preparazione della barriera cutanea  
A) Barriere cutanee ritagliabili 
(Figura 1) Riprodurre la sagoma dello stoma sulla carta 
protettiva della barriera cutanea. Ritagliare la barriera cu-
tanea seguendo il disegno, prestando attenzione a lasciare 
almeno 0,6 cm di barriera cutanea tra il foro di apertura e 

B) Barriere cutanee pretagliate 
Selezionare la barriera cutanea con il foro di apertura pre-
tagliato della stessa dimensione dello stoma. 
Note: 1) Il cerotto adesivo può irritare la cute per pazienti 
che usano pannolini. In caso di irritazione, tagliare il 
cerotto e rimuoverlo dalla barriera cutanea. 2) Proteggere 
lo stoma da traumi o lesioni. 

3. Applicazione della barriera cutanea  
(Figura 2) Rimuovere la carta protettiva trasparente dal 
retro della barriera cutanea. Centrare il foro intorno allo 
stoma. Tenere la placca premuta in posizione per almeno 
30 secondi. Se presente, rimuovere la carta protettiva 
bianca. Spianare la barriera in situ e rimuovere eventuali 
grinze. 

fort e sicurezza. Il tempo di utilizzo potrebbe variare.  

4. Applicazione della sacca  
(Figura 3) Prima di applicare la sacca, far entrare nel suo 
interno una piccola quantità di aria, distendendola legger-

premendo su tutta la circonferenza. Tirare la sacca per veri-

5. Chiusura della sacca 
A) Sacche a fondo aperto con chiusura INVISICLOSE® 
(Figura 4) Arrotolare il fondo della sacca iniziando con le 

non si sovrappongono. Premerle insieme lungo l’intera 

chiuse correttamente. Se lo si desidera, è possibile nascon-
dere la chiusura rivoltandola nell’apposita tasca sul lato es-
terno della sacca oppure inserendola sotto il telino di 
rivestimento posto sul lato cute. 

B) Sacche a fondo aperto con morsetto (Figura 5) 

C) Sacche a fondo aperto pediatriche con linguetta 
adesiva di chiusura (Figura 6) 

D) Sacche per urostomia con rubinetto ACCUSEAL®: 
(Figura 7) 

E) Sacche per urostomia con tubicino a gomito: 
(Figura 8) 

6. Svuotamento della sacca 
A) Sacche a fondo aperto con chiusura INVISICLOSE®: 
(Figura 10) Sganciare la chiusura della sacca e aprire il 
fondo spingendo con le dita verso l’interno entrambe le es-
tremità delle linguette di scarico; svuotare la sacca.  

B) Sacche a fondo aperto con morsetto (Figura 11) 

C) Sacche per urostomia con rubinetto ACCUSEAL®: 
(Figura 12) 

D) Sacche per urostomia con tubicino a gomito: 
(Figura 13) 

7.Connessione alle sacche da notte:  
Rubinetto ACCUSEAL®: (Figura 13) 

Tubicino a gomito: (Figura 14) 

Durante attività a contatto con l’acqua quali bagno o 

Rimuovere il bollino al termine dell’attività.  

9. Rimozione della sacca (Figura 15) 

10. Rimozione della barriera cutanea (Figura 16) 

11. Smaltimento 
Il presente dispositivo è esclusivamente monouso e non 
deve essere riutilizzato. Il riutilizzo può comportare un  
aumento del rischio di infezioni o di contaminazione  

dispositivo non più ottimali per l’uso previsto.   

Dopo l’uso, il prodotto può rappresentare un potenziale  
rischio biologico. Maneggiare e smaltire il prodotto in  
conformità con le prassi mediche accettate e con tutte le 
leggi e le normative locali applicabili.   

Se, durante l’uso di questo dispositivo o in conseguenza 

segnalare la problematica al produttore e all’autorità 
nazionale competente.   

© 2025 ConvaTec Inc. All rights reserved. 
®/™ indica un marchio commerciale di proprieta di  
ConvaTec Inc.

Système  deux pièces  à découper ou 
prédécoupé pour soins  des  stomies 

MODE D’EMPLOI 
(Doit être employé avec une poche NATURA® de la 
même taille) 

UTILISATION PRÉVUE 
Gestion de l’évacuation stomiale.   

INDICATIONS 
À utiliser avec une colostomie, une iléostomie ou 
une urostomie.   

PRÉCAUTIONS ET OBSERVATIONS 
Une attention particulière doit être portée lors de l’utilisa-
tion des produits adhésifs autour d’une urétérostomie af-

en l’absence de réservoir urinaire. Les dossiers cliniques 
rapportent rarement la présence d’adhésif dans le système 
urinaire des patients. Cependant si la présence d’adhésif 
est détectée dans le système urinaire, il faut reconsidérer 
l’utilisation continue de ce produit et mettre en place le 
traitement approprié. Important : Un médecin doit déter-
miner la nécessité de l’utilisation de protecteurs cutanés 
convexes. 

Mode d’emploi : 
1. Préparation de la peau
Les mains et la peau péristomiale doivent être propres et 
sèches et exemptes de toute substance grasse avant l’ap-
plication d’un nouveau système. 

2. Préparation du protecteur cutané  
A) Protecteurs  cutanés à découper  
(Figure 1) Tracer la forme de la stomie  sur le papier  sili-
coné du protecteur cutané. Ne pas couper au-delà de la 
ligne extérieure indiquée sur le papier  siliconé  en laissant 
au minimum 0,6 cm de protecteur cutané entre la découpe 
et l’anneau. Lisser l’ouverture avec le doigt.  

B) Protecteurs cutanés prédécoupés 
Sélectionner un support dont l’ouverture prédécoupée est 
légèrement plus large que la taille de la stomie. 
Remarques : 1) La collerette adhésive autour du protecteur 
cutané sur les supports mixtes peut être à l’origine d’une 
irritation cutanée pour les utilisateurs de couches. Si une 
irritation survient, couper la collerette. 2) Protéger la 
stomie de tous traumatismes et lésions 

3. Application du protecteur cutané 
(Figure 2) Retirer Centrer l’ouverture du support sur la 
stomie et appliquer le sur la peau péristomiale pour le 
mettre en place. Lisser le bord interne (le plus près de la 
stomie) avec les doigts pendant 30 secondes pour  garantir 
une bonne adhérence autour de la stomie. Enlever le pa-
pier siliconé du support.Lisser pour positionner et éliminer 
les plis. Portez aussi longtemps que l'appareillage reste 
confortable et sûr. Le temps de port peut varier. 

4. Application de la poche  
(Figure 3)
pénétrer l’air. Aligner le protecteur cutané et l’ouverture de 
la poche. En commençant par le bas pour assurer l’em-
boitement, presser doucement la poche  tout autour du 
protecteur cutané. Plusieurs « clic » doivent être enten-

raccordée. 
5. Fermeture de la poche 
A) Poches  vidables  avec fermeture INVISICLOSE® 
(Figure 4) Plier en remontant l’extrémité de la manchette 
vers vous, jusqu’à mettre en contact les bandes à picots du 
dispositif de verrouillage. Presser les bandes à picots l’une  

retourner la poche de façon à exposer l’intérieur à 
l’extérieur pour dissimuler la fermeture, ou envelopper  
le rabat autour du bas  de la poche.  
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B) Poches  vidables avec fermeture à clamp (Figure 5) 

C) Poches pédiatriques  vidables  avec fermeture  
INVISICLOSE® 
(Figure 6)
Presser la fermeture en place vers l’extrémité de la  poche. 

D) Poches d’urostomie avec robinet ACCUSEAL®  
(Figure 7) 

E) Poches d’urostomie avec tube de vidange 
(Figure 8) 

6. Vidange de la poche 
A) Poches vidables  avec fermeture INVISICLOSE®: 
(Figure 9) Déverrouiller la fermeture de la poche et ouvrir 
la manchette en appuyant sur les extrémités des bandes 
plastiques du dispositif de vidange avec le pouce et l’index  
puis vider la poche.  

B) Poches vidables avec fermeture à clamp 
(Figure 10) 

C) Poches d’urostomie avec robinet ACCUSEAL®: 
(Figure 11) 

D) Poches d’urostomie avec tube de vidange: 
(Figure 12) 

7. Raccordement à un système de vidange nocturne  
Robinet ACCUSEAL®:  (Figure 13) 

Tube de vidange: (Figure 14) 

8. Information concernant les poches munies  

baigner, nager, etc. Retirer l’adhésif une fois que ces  
activités sont terminées. 

9. Retrait de la poche: (Figure 15) 

10. Retrait du protecteur cutané (Figure 16) 
11. Élimination  
Ce dispositif est à usage unique et ne doit pas être réutilisé. 
Toute réutilisation peut entraîner un risque accru d’infec-
tion ou de contamination croisée. Les propriétés physiques 
du dispositif risquent de ne plus être optimales pour 
l’usage prévu.   

Après utilisation, ce produit peut présenter un danger bi-
ologique potentiel. Manipuler et éliminer conformément 
aux pratiques médicales reconnues et aux lois et règle-
ments locaux en vigueur.   

Si, lors de l'utilisation de ce dispositif ou à la suite de son 
utilisation, un incident grave survient, il convient de le sig-
naler au fabricant et à l'autorité nationale compétente.   

© 2025 ConvaTec Inc. All rights reserved. 
®/™ indiquent des marques déposées de ConvaTec Inc. 

Sistema de ostomía de dos piezas 
recortable o precortado 

INSTRUCCIONES DE USO
(Se utiliza con la bolsa NATURA® de la misma  
medida) 

USO PREVISTO 
Manejo de las excreciones del estoma.   

INDICACIONES DE USO 
Para usar con una colostomía, ileostomía o 
urostomía.  

PRECAUCIONES Y OBSERVACIONES 
Precaución: Los pacientes con una urostomía al ras, cuando 
se asocia a megauréteres y a la ausencia de un depósito 
urinario, deberían saber que ha habido casos en los que se 
encontró adhesivo en el tracto urinario. Realice un manejo 
clínico adecuado y evalúe el uso continuado del producto 
adhesivo si detecta alguna masa. 
Importante: El médico debería evaluar con anterioridad si 
es necesario usar apósitos convexos. 

Instrucciones de uso: 
1. Preparación de la piel 
Antes de la aplicación, sus manos y la piel que rodea al  
estoma deben estar limpias, secas y libres de sustancias 
oleosas. 

2. Preparación del apósito 
A)  Apósitos recortables 
(Figura 1) Marque el contorno del estoma sobre las líneas 
de la guía del papel protector del apósito. Corte el apósito 
por fuera del trazo marcado, dejando al menos 0,6 cm (¼”) 
del apósito entre el borde del corte y el borde del apósito. 
Alise la abertura del corte con sus dedos.  

B) Apósitos precortados 
Seleccione un apósito cuya abertura precortada sea ligera-
mente más grande que su estoma. 

cientes que usan pañales. Si se produce irritación, retire el 
apósito. 2) Proteja al estoma para que no sufra traumas o 
lesiones. 

3.  Aplicación del apósito 
(Figura 2) Retire el papel protector del apósito. Coloque la 
abertura del apósito sobre el estoma. Aplique el apósito 
presionando sobre la piel periestomal durante 30 segun-

retire el papel protector de éste. Puede utilizarse  mientras 
le resulte sea confortable y seguro. El tiempo de uso puede 
variar. 

4.  Aplicación de la bolsa  
(Figura 3) Separe las dos caras de la bolsa para que pueda 
pasar el aire. Alinee el apósito y el aro  de la bolsa y pre-
sione la parte inferior del aro. Luego, siga hacia la parte su-
perior del aro, haciendo presión alrededor a medida que 
sube. Tire de la bolsa para asegurar el acoplamiento 

5.  Cierre de la bolsa 
A) Bolsas abiertas con cierre INVISICLOSE® 
(Figura  4) Doble el extremo de la bolsa desde la banda 

perpongan. Presione los cierres de velcro en todo el ancho 
del extremo de la bolsa y apriete hasta que se hayan entre-
cruzado. Si lo desea, dé vuelta al bolsillo de adentro hacia 
afuera para ocultar el cierre del extremo de la bolsa, o 
cubra el cierre con la lengüeta. 

B) Bolsas abiertas con pinza (Figura 5) 

C) Bolsas abiertas pediátricas con tira adhesiva 
(Figura 6) Retire el papel protector de la tira adhesiva. 
Presione el cierre desde su lugar hacia el extremo de la 
bolsa, del lado en que no se encuentra el apósito. 

D) Bolsas de urostomía con cierre ACCUSEAL®: 
(Figura 7) 

E) Bolsas de urostomía con tapón de cierre: 
(Figura 8) 

6. Vaciado de la bolsa 
A) Bolsas abiertas con cierre INVISICLOSE®:  
(Figura 9) Abra el cierre de la bolsa y abra el extremo  
presionando con los dedos en ambos lados de la banda 

B) Bolsas abiertas con pinza (Figura 10) 

C) Bolsas de urostomía con cierre ACCUSEAL®: 
(Figura 11) 

D) Bolsas de urostomía con tapón de cierre:  
(Figura 12) 

7.Conexión con el la bolsa de drenaje nocturno:  
Cierre ACCUSEAL®:  (Figura 13) 

Tapón de cierre:  (Figura 14) 

Al bañarse, nadar o realizar actividades en las que esté en 

adhesiva que trae la bolsa. Retire la cubierta adhesiva  
después de realizar este tipo de actividades. 

9. Retirada de la bolsa  (Figura 15) 

10. Retirada del apósito  (Figura 16) 

11. Eliminación  
Este producto es para un solo uso y no debe reutilizarse.  
Su reutilización puede aumentar el riesgo de infección o 
contaminación cruzada. Las propiedades físicas del  
producto podrían ya no ser óptimas para el uso previsto.   

Tras su uso, este producto puede suponer un riesgo  
biológico. Utilícelo y deséchelo de acuerdo con las prácticas 
médicas aceptadas y la legislación y los reglamentos  
locales.   

Si sucede algún incidente grave mientras se usa este  
producto o tras su uso, comuníquelo al fabricante y a la  
autoridad nacional pertinente.  

© 2025 ConvaTec Inc. All rights reserved. 
®/™ indican una marca de ConvaTec Inc.

Sistema de ostomia de duas peças, recortável  
ou de medida pré-cortada 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
(Utilizar exclusivamente com uma saco NATURA®  
do mesmo tamanho) 

UTILIZAÇÃO PRETENDIDA 

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
Para utilização com colostomia, ileostomia ou 
urostomia.   

PRECAUÇÕES E OBSERVAÇÕES 
Atenção: os doentes com uma urostomia nivelada, quando 
associada a mega-ureteres e na ausência de um reser-
vatório urinário, devem ter conhecimento de que foram  
relatados casos de adesivo encontrado no tracto urinário. 
Inicie o tratamento clínico adequado e avalie o uso 
continuado do produto adesivo caso se detecte a presença 
de uma massa. Importante: antes da utilização, a necessi-

  es

  PORTUGUESApt

dade de protectores cutâneos com convexidade deve 
ser avaliada por um médico. 

Instruções de utilização: 
1. Preparação da pele 
As suas mãos e a pele em redor do estoma devem estar 
limpas, secas e sem substâncias oleosas antes da aplicação 
de qualquer sistema para ostomia. 

2. Preparação do protector cutâneo 
A) Protectores cutâneos recortáveis: 
(Figura 1) Desenhe o formato do estoma no revestimento 
interno descartável do protector cutâneo. Corte o protector 
cutâneo por fora do traçado, deixando pelo menos 0,6 cm 
de protector cutâneo entre o corte e o rebordo. Alise a 
abertura do corte com o dedo. 

B) Protectores cutâneos de medida pré-cortada: 
Seleccione um protector cutâneo com a abertura pré- 
cortada ligeiramente maior do que o seu estoma. 

causar irritação cutânea nos utilizadores que usam fraldas. 
Se ocorrer irritação, retire o anel adesivo. 2) Proteja o  
estoma de traumatismos ou lesões. 

3. Aplicação do protector cutâneo 
(Figura 2) Retire o papel descartável do protector  
cutâneo. Centre a abertura do protector cutâneo sobre o 
estoma. Aplique o protector cutâneo pressionando sobre  
a pele periestomal durante 30 segundos. No caso de um 

retirar o seu papel protector. Alise no local pretendido e 
elimine as rugosidades. Utilizar enquanto for confortável  
e seguro. O tempo de uso pode variar. 

4. Aplicação do saco 
(Figura 3) Separe as faces do saco para deixar entrar o ar. 
Alinhe o protector cutâneo com o aro do saco e prima a 
parte inferior do aro. Em seguida, avance até à parte  
superior do aro, premindo à medida que passa em redor  
do aro. Dê um puxão ao saco para garantir que a ligação  
ao aro está segura. 

5. Fechar o saco 
A) Sacos drenáveis com sistema de fecho  
INVISICLOSE® 
(Figura 4) Dobre a abertura de saída do saco, começando 
pelas tiras brancas de remate da saída até os fechos de vel-
cro se sobreporem. Prima os fechos de velcro em toda a sua 
largura e aperte até sentir que estão bem fechados. Se o 
desejar, vire o saco do avesso para ocultar o sistema de 
fecho, ou dobre a aba para baixo, em volta da zona de 
saída do saco. 

B) Sacos drenáveis com clip de fecho: (Figura 5) 

C) Sacos pediátricos drenáveis com clip de fecho 
(Figura 6) Retire o revestimento interno descartável de 

sem o protector cutâneo. 

D) Sacos de urostomia com torneira ACCUSEAL®: 
(Figura 7) 

E)Sacos de urostomia com torneira de drenagem  
dobrável:  (Figura 8) 

6. Esvaziar o saco 
A) Sacos drenáveis com sistema de fecho  
INVISICLOSE®: (Figura 9) Abra o sistema de fecho do 
saco e abra a saída apertando lateralmente ambas as  
extremidades das tiras brancas de remate da saída;  
esvazie a saco. 

B) Sacos drenáveis com clip de fecho:  (Figura 10) 

C) Sacos de urostomia com torneira ACCUSEAL®: 
(Figura 11) 

D) Sacos de urostomia com torneira de drenagem 
dobrável:  (Figura 12) 

7. Ligação ao sistema de drenagem nocturna: 
Torneira ACCUSEAL®:  (Figura 13) 

Torneira dobrável:  (Figura 14) 

com adesivo fornecido para o efeito. Retire após as activi-
dades na água. 

9. Retirar o saco  (Figura 15) 

10. Retirar o protector cutâneo  (Figura 16) 

11. Como descartar 
Este produto destina-se apenas a uma única utilização e 
não deve ser reutilizado. A reutilização pode conduzir ao 
risco acrescido de infeção ou contaminação cruzada. As 
propriedades físicas do produto poderão deixar de ser as 

Após a utilização, este produto pode representar um risco 
biológico potencial. Manuseie e elimine de acordo com a 
prática médica aceite e as leis e regulamentos locais 
aplicáveis.   

Se durante a utilização deste dispositivo, ou como resul-
tado da sua utilização, ocorrer um incidente grave, relate o 
sucedido ao fabricante e à sua autoridade nacional.   

© 2025 ConvaTec Inc. All rights reserved. 
®/™ indica uma marca comercial da ConvaTec Inc.

Tweedelig op maat gesneden, of voorgestanst 
stoma-opvangsysteem. 

GEBRUIKSAANWIJZING 
(moet worden gebruikt met het NATURA® zakje van 
dezelfde grootte) 

BEOOGD GEBRUIK 
Beheer van stoma-inhoud.   

GEBRUIKSAANWIJZING 
Voor gebruik met een colostoma, ileostoma of 
urostoma.   

VOORZORGSMAATREGELEN EN OPMERKINGEN 
Let op: Patiënten met een urinestoma op huidniveau, in 
combinatie met mega-ureters en zonder urinereservoir, 
moeten weten dat er gevallen bekend zijn van kleefmate-
riaal in de urineweg. Als er plakresten worden aangetrof-
fen, neem dan de juiste klinische maatregelen en 
beoordeel of dit systeem nog verder gebruikt kan worden. 
Belangrijk: Een medische professional moet voor gebruik 
bepalen of het nodig is een convexe huidplaat te  
gebruiken. 

Gebruiksaanwijzing: 
1. Preparatie van de huid 
Uw handen en de huid rondom de stoma moeten vóór het 

zijn. 

2. Voorbereiding van de huidplaat 
A) Op maat gesneden huidplaten: 
(Figuur 1) Geef de vorm van de stoma aan op het afdek-
papier van de huidplaat. Snijd de huidplaat net buiten de 
markering, waarbij u ten minste 0,6 mm van de huidplaat 

glad met uw vinger. 

B) Voorgestanste huidplaten 
Kies een huidplaat met een voorgestanste stomaopening 
die iets groter is dan uw stoma. Opmerkingen: 1) De pleis-
terrand kan huidirritatie veroorzaken voor gebruikers die 
luiers dragen. In geval van irritatie snijdt u de pleisterrand 
weg van de huidplaat. 2) Bescherm de stoma tegen 
trauma of letsel. 

3. De huidplaat aanbrengen 
(Figuur 2) Verwijder het afdekpapier van de huidplaat. 
Plaats de opening van de huidplaat gecentreerd over de 
stoma. Druk de huidplaat 30 seconden lang tegen de huid 
rond de stoma. Als er een rand van stof is, verwijder dan 
het overblijvende afdekpapier. Voorzichtig plaatsen en 
kreukels gladstrijken. Draag dit materiaal zolang het com-
fortabel en zeker voelt. De draagtijd kan variëren. 

4. Aanbrengen van het zakje 
(Figuur 3) Scheid de laagjes van het zakje om lucht bin-

helemaal is vastgeklikt op de huidplaat. Trek een keer aan 
het zakje om te controleren of deze goed vast zit. 

5. Het zakje sluiten 
A) Draineerbare zakjes met INVISICLOSE® sluiting 
(Figuur 4) Vouw de sluiting op en begin met de witte 
afvoersluitstrook totdat de aaneenkoppelende sluitingen 
overlappen. Druk de aaneenkoppelende sluitingen samen 
over de breedte van het uiteinde en druk totdat u voelt dat 
ze gesloten zijn. Indien gewenst kunt u het zakje binnen-
ste buiten doen om de achtersluiting te verbergen, of het 
klepje neerwaarts rond het uiteinde van het zakje vouwen. 

B) Draineerbare zakjes met een sluitclip:  
(Figuur 5) 

C) Draineerbare pediatrische zakjes: 
(Figuur 6) Verwijder de afstriprand van de kleefstrip. Druk 
de sluiting op zijn plaats in de richting van het uiteinde 
van het zakje en aan de kant zonder huidplaat. 

D) Urostomiezakjes met ACCUSEAL® kraantje: 
(Figuur 7) 

E) Urostomiezakjes met buigkraantje:  
(Figuur 8) 

6. Het zakje legen 
A) Draineerbare zakjes met INVISICLOSE® sluiting: 
(Figuur 9) Maak de sluiting van het zakje los en open het 
uiteinde door met uw vingers de beide einden van de 
afvoersluitstroken in te drukken; laat het zakje leeglopen. 

B) Draineerbare zakjes met een sluitclip: (Figuur 10) 

C) Urostomiezakjes met ACCUSEAL® kraantje: 
(Figuur 11) 
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D) Urostomiezakjes met buigkraantje:  (Figuur 12) 

7. Koppeling met nachtdrainagesysteem 
ACCUSEAL® kraantje:  (Figuur 13) 

Buigkraantje:  (Figuur 14) 

baden, zwemmen, enz. Verwijderen na de wateractiviteit 

9. Verwijderen van het zakje  (Figuur 15) 

10. Verwijderen van de huidplaat:  (Figuur 16) 

11. Weggooien 
Dit hulpmiddel is uitsluitend voor eenmalig gebruik en mag 
niet opnieuw worden gebruikt. Hergebruik kan een verhoogd 
risico op infectie of kruisbesmetting met zich meebrengen. 
Mogelijk zijn de fysieke eigenschappen van het hulpmiddel 
niet meer optimaal voor het beoogde gebruik.   

Na gebruik kan dit product een potentieel biologisch risico 
zijn. Hanteren en weggooien in overeenstemming met  
geaccepteerde medische praktijk en toepasselijke lokale wet- 
en regelgeving.   

Indien tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg 
van het gebruik ervan een ernstig incident is opgetreden, 
moet u dit melden aan de fabrikant en uw nationale  
instantie.   

© 2025 ConvaTec Inc. All rights reserved. 
®/™ geeft een handelsmerk van ConvaTec Inc. aan. 

Uppklippbart eller färdigklippt stomisystem  
i två delar 

BRUKSANVISNING
(Måste användas med en NATURA®-påse av samma 
storlek) 

AVSEDD ANVÄNDNING 
Hantering av stomiavfall.   

ANVÄNDNINGSINDIKATIONER 
Används med en kolostomi, ileostomi eller 
urostomi.  

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH OBSERVATIONER  
OBSERVERA: Patienter med urostomier i hudplanet och i 
samband med megauretärer och frånvaro av en urinreser-
voar, bör känna till att det rapporterats fall med förekomst 
av adhesivt material i urinvägarna. Vidta lämpliga kliniska 
åtgärder och utvärdera den fortsatta användningen av den 
självhäftande produkten om detta skulle upptäckas. 
Viktigt: Innan konvexa hudskyddsplattor tas i bruk skall 
behovet bedömmas av medicinskt kunning personal. 

Användningsinstruktioner: 
1. Förberedelse av huden 
Dina händer och huden som omger stomin måste vara 
rena, torra och fria från feta ämnen före applicering. 

2. Förberedelse av hudskyddsplattan 
A)  Uppklippbara hudskyddsplattor (Bild 1) 
Markera stomikonturen på hudskyddsplattans skyddspap-
per. Klipp upp hudskyddsplattan precis utanför den ritade 
konturen så att ett hudskydd på minst 0,6 cm lämnas mel-
lan klippkanten och kopplingsringen. Jämna ut kanten i 

B) Färdigklippta hudskyddsplattor 
Välj en hudskyddsplatta där den färdigklippta stomiöpp-
ningen är något större än din stomi. 
Obs! 1) Häftan runt hudskyddsplattan kan orsaka  hudirri-
tation hos blöjanvändare. Om irritation uppstår, klipp bort 
häftan från hudskyddsplattan. 2) Skydda stomin mot 
trauma så att den inte skadas. 

3. Applicera hudskyddsplattan  
(Bild 2) Avlägsna skyddspapperet från hudskyddsplattan. 
Rikta in hudskyddsplattans öppning mot stomins mitt. 
Tryck hudskyddsplattan mot huden omkring stomin i 30 
sekunder. Om  hudskyddsplattan har en häftkant, ta bort 
det återstående skyddspapperet. Stryk fast det ordentligt 
och ta bort skrynkligheter. 
Används så länge den är komfortabel och säker. Använd-
ningstiden kan variera. 

4.  Applicera påsen  
(Bild 3) Sära på påsskikten för att släppa in luft. Rikta in 
hudskyddsplattans och påsens ringar mot varandra och 
tryck ihop ringarna, börja längst ner och gå uppåt. Övergå 

dig runt. Dra i påsen för att säkerställa att den sitter fast 
ordentligt. 

5.  Stäng påsen 
A) Tömbara påsar med INVISICLOSE® inbyggt påslås 
(Bild 4) Förslut avtappningen genom att börja vika vid 
den vita remsan längst ner tills påslåsen överlappar varan-
dra. Tryck ihop påslåsen längs hela bredden och pressa 
ihop dem tills du känner att de låses fast. Om så önskas, 

B) Tömbara påsar med separat påslås  (Bild 5) 

C)  Tömbara barnpåsar med separat påslås 
(Bild 6) Avlägsna skyddspapperet från den självhäftande 
remsan. Tryck fast påslåset mot påsens änddel på sidan 
utan hudskyddsplatta. 

D) Urostomipåsar med ACCUSEAL® kran: (Bild 7) 

E) Urostomipåsar med vikbar kran: (Bild 8) 

6. Töm påsen 
A) Tömbara påsar med INVISICLOSE® inbyggt påslås 
(Bild 9) Lås upp påslåsen och öppna änddelen genom att 

grarna. Töm påsen.  

B) Tömbara påsar separat påslås (Bild 10) 

C) Urostomipåsar med ACCUSEAL® kran:  (Bild 11) 

D) Urostomipåsar med vikbar kran: (Bild 12) 

7. Anslutning till nattavtappningssystem:  
ACCUSEAL®-kran:  (Bild 13) 

Vikbar kran:  (Bild 14) 

det under bad, simning osv. Ta bort efter vattenaktivitet. 

9. Ta bort påsen (Bild 15) 

10. Ta bort hudbarriären (Bild 16) 

11. Avfallshantering  
Denna produkt är endast avsedd för engångsbruk och får 
inte återanvändas. Återanvändning kan ge upphov till en 
ökad risk för infektion eller korskontaminering. Återan-
vändning kan leda till att produktens fysikaliska egen-
skaper inte längre är optimala för den avsedda 
användningen. 

Efter användningen kan produkten vara en potentiell biol-
ogisk risk. Hantera och kassera den i enligt med vederta-
gen medicinsk praxis och gällande lokala lagar och 
bestämmelser.  

Om det under användningen av den här enheten eller som 

dent ska den rapporteras till tillverkaren och till din na-
tionella tillsynsmyndighet.  

© 2025 ConvaTec Inc. All rights reserved. 
®/™ indikerar ett varumarke tillhorande ConvaTec Inc.

Kaksiosainen, leikattava tai valmiiksi  
leikattu avannesidos 

KÄYTTÖOHJEET 
(Käytettävä yhdessä samankokoisen NATURA®-
avannepussin kanssa.)   

KÄYTTÖTARKOITUS 
Avanne-eritteen hallintaan.   

KÄYTTÖAIHEET 
Käytetään paksusuoliavanteen, ohutsuoliavanteen 
tai virtsa-avanteen hoidossa.  

VAROTOIMENPITEET JA HUOMAUTUKSET 
Varoitus: Varovaisuutta on on noudatettava käytettäessä 
kiinnittyviä tuotteita ihon tasalla olevan virtsa-avanteen 
ympärillä varsinkin silloin, kun kyseessä on megaureter ja 
virtsasäiliö puuttuu. Munuaisaltaissa esiintyneestä kiinnit-
tyvästä aineesta on olemassa joitakin harvoja kliinisiä ra-
portteja. Jos virtsateissä todetaan massaa, on harkittava 
voidaanko kiinnittyvän tuotteen käyttöä jatkaa sekä ry-
hdyttävä tarpeellisiin hoitotoimenpiteisiin.  
Huomioitavaa: Terveydenhuollon ammattilaisen tulee aina 
arvioida Convex-ihonsuojalevyn käyttötarve ennen sen 
käyttöönottoa. 

Käyttöohjeet: 
1. Ihon valmistelu 
Käsien ja avannetta ympäröivän ihon tulee olla puhtaat, 
kuivat ja rasvattomat ennen tuotteen käyttöä. 

2. Ihonsuojalevyn valmistelu  
A) Leikattavat ihonsuojalevyt 
(Kuva 1) Piirrä avanteen malli ihonsuojalevyn taustapa-
perille. Leikkaa ihonsuojalevyn aukko mallin mukaisesti, 
aavistuksen piirrosviivan ulkopuolelta. Jätä vähintään 0,6 
cm ihonsuojalevyä leikkausreunan ja ihonsuojalevyn 
väliin. Tasoita leikkausaukkoa sormellasi.  

B) Valmiiksi leikatut ihonsuojalevyt 
Valitse ihonsuojalevy, jonka valmiiksi leikattu aukko on 
hiukan suurempi kuin avanne. 
Huomioitavaa: 1) Teipin reunus voi aiheuttaa ihoärsytystä 
vaippoja käyttäville. Jos ihoärsytystä esiintyy, leikkaa 
ihonsuojalevyn reunus pois. 2) Suojaa avannetta mahdol-
lisilta vaurioilta. 

3. Ihonsuojalevyn asettaminen  
(Kuva 2) Poista ihonsuojalevyn taustapaperi. Kohdista 
ihonsuojalevyn aukko avanteen keskelle. Paina ihonsuo-
jalevyä avannetta ympäröivälle iholle 30 sekunnin ajan. 

  SUOMI

  SVENSKAsv

Jos tuotteessa on tekstiilireuna, poista jäljellä oleva suo-
japaperi. Tasoita paikoilleen ja suorista laskokset.  
Käytetään niin kauan kuin on miellyttävä ja varma. Käyt-
töaika voi vaihdella.

4. Pussin kiinnittäminen  
(Kuva 3) Päästä pussiin ilmaa erottamalla pussin 
seinämät toisistaan. Aseta ihonsuojalevyn ja pussin kiinni-
tysrenkaat vastakkain. Aloita pussin kiinnittäminen 
renkaan alaosasta ja paina renkaita kevyesti yhteen koko 
matkalta. Varmista kiinnityksen pitävyys nykäisemällä 
pussia. 

5. Pussin sulkeminen 
A) Tyhjennettävät avannepussit, joissa on  
INVISICLOSE®-sulkija. 
(Kuva 4) Taita pussin sulkijat aloittaen valkoisesta  
tyhjennysliuskasta, kunnes sulkijoiden puolikkaat ovat 
päällekkäin. Paina sulkijoita toisiaan vasten kunnes tunnet 
niiden lukkiutuneen vastakkain koko matkalta. Voit ha-
lutessasi peittää sulkimen kääntämällä taskun nurinpäin 
tai kääntää suojaläpän pussin pään ympärille.  

B) Tyhjennettävät avannepussit, joissa on erillinen 
pussinsulkija (Kuva 5) 

C) Lasten tyhjennettävät avannepussit, joissa on  
erillinen pussinsulkija (Kuva 6) 

D) Virtsapussit, joissa on ACCUSEAL®-venttiili: 
(Kuva 7) 

E) Virtsapussit, joissa on taitettava venttiili: 
(Kuva 8) 

6. Pussin tyhjentäminen 
A) Tyhjennettävät pussit, joissa on INVISICLOSE®-
sulkija:  
(Kuva 9) Avaa pussin sulkimet ja avaa pussin pää paina-
malla sormilla tyhjennysliuskojen molemmista päistä; tyh-
jennä pussin sisältö.  

B) Tyhjennettävät pussit, joissa on erillinen  
pussinsulkija (Kuva 10) 

C) Virtsapussit, joissa on ACCUSEAL®-venttiili: 
(Kuva 11) 

D) Virtsapussit, joissa on taitettava venttiili:  
(Kuva 12) 

7. Virtsapussin liittäminen yöllä käytettävään tyh-
jennyspussiin:  
ACCUSEAL®-venttiili: (Kuva 13) 

Taitettava venttiili: (Kuva 14) 

8. Tietoa pusseista, joissa on suodatin 
Peitä suodatin kylvyn, uimisen yms. ajaksi paketissa 
olevilla suojatarroilla. Poista tarra, kun kosketus veden 
kanssa on loppunut.  
9. Pussin irrottaminen (Kuva 15) 

10. Ihonsuojalevyn irrottaminen (Kuva 16) 

11. Hävittäminen 
Laite on kertakäyttöinen, eikä sitä saa käyttää uudelleen. 
Uudelleenkäyttö saattaa johtaa lisääntyneeseen infektion 
tai ristikontaminaation vaaraan. Laitteen ominaisuudet 
eivät ehkä enää ole optimaaliset tarkoitettua käyttöä 
varten.  

Käytön jälkeen tämä tuote saattaa olla biologisesti vaaral-
lista jätettä. Käsittele ja hävitä hyväksyttyjen lääketieteel-
listen käytänteiden sekä soveltuvien paikallisten lakien ja 
määräysten mukaisesti.  

Jos laitteen käytön aikana tai seurauksena tapahtuu 
vakava tapaus, ilmoita siitä valmistajalle ja kansalliselle 
vastaavalle viranomaiselle.   

© 2025 ConvaTec Inc. All rights reserved. 
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To-dels opklipbart eller forstandset stomisystem 

BRUGSANVISNING 
(Pladen skal anvendes med en NATURA® pose af 
samme størrelse) 

TILSIGTET ANVENDELSE 
Kontrol af stomal produktion.   

INDIKATIONER 
Til brug med en kolostomi, ileostomi eller urostomi.   

FORSIGTIGHEDSREGLER OG OBSERVATIONER 
Observation: Patienter med lavtliggende urostomi og i 
forbindelse med megaureter og manglende urinreservoir 
skal vide, at der er rapporterede tilfælde, hvor der er fun-
det klæbemateriale i urinvejene. I tilfælde heraf start da 
korrekt klinisk behandling og evaluér fortsat anvendelse af 
klæbematerialet. 
Vigtigt: En læge skal vurdere behovet for hudplade med 
konveksitet forud for anvendelsen. 

Brugsanvisning: 
1. Klargøring af huden 
Dine hænder og huden omkring stomien skal være rene, 
tørre og fedtfrie inden påsætning af hudpladen 

2. Inden påsætning af hudpladen 
A) Opklipbare hudplader 
(Figur 1) Tegn stomiens omkreds på hudpladens bagbek-
lædning. Klip hudpladen lige uden for tegningen og lad 
der være minimum 0,6 cm hudplade mellem den klippede 
kant og pladens ring. Glat den klippede åbning ud med 

B) Forstandsede hudplader 
Vælg en hudplade med en forstandset stomiåbning, der er 
lidt større end din stomi. 
Bemærk: 1) Den hvide klæber på hudpladen kan forårsage 
hudirritation for brugere, der bærer ble. Hvis der opstår  
irritation, klippes den hvide klæber væk fra hudpladen.  
2) Beskyt stomien mod traume eller skade. 

3. Påsætning af hudpladen 
(Figur 2) Fjern bagbeklædningen fra hudpladen. Centrer 
hudpladens åbning over stomien. Hold hudpladen fast 
mod huden omkring stomien i 30 sekunder. Hvis der er en 

Anvendes så længe den er komfortabel og sikker.  
Anvendelsestiden kan variere.  

4. Påsætning af posen  
(Figur 3) Træk posens sider fra hinanden, så der kan komme 
luft ind. Læg hudpladens ring mod posens ring og tryk  

5. Lukning af posen 
A) Tømbare poser med INVISICLOSE® lukning 
(Figur 4) Fold enden af posen op 4 gange begyndende 
med den hvide strimmel på udløbsenden. Pres den integr-
erede lukning sammen i hele lukningens bredde og klem 
sammen, til du mærker, at de lukkes. Hvis du ønsker det, kan 
du føre lukningen op under det yderste lag på posen, således 

poseenden, og presse sammen til du hører et ”klik”. 

B) Tømbare poser med clipslukning  
(Figur 5) 

C) Tømbare børneposer med separat poselukning 
(Figur 6) Fjern bagbeklædningen fra klæbestrimlen. Tryk 
poselukningen på plads mod  poseenden, på siden uden 
hudplade. 

D) Urostomiposer med ACCUSEAL® ventil:  (Figur 7) 

E) Urostomiposer med bøjeligt aftapningsrør: 
(Figur 8) 

6. Tømning af posen 
A) Tømbare poser med INVISICLOSE® lukning: 
(Figur 9) Luk poselukningen op og åbn enden ved at 
trykke på begge sider af udløbsåbningen med tommel-og 

B) Tømbare poser med clipslukning (Figur 10) 

C) Urostomiposer med ACCUSEAL® ventil:  
(Figur 11) 

D) Urostomiposer med bøjeligt aftapningsrør: 
(Figur 12) 

7. Tilslutning til nattømningssystem:  
ACCUSEAL® ventil:  (Figur 13) 

Bøjeligt aftapningsrør:  (Figur 14) 

når du tager bad, svømmer osv. Fjern det efter vandak-
tivitet. 

9. Fjernelse af posen  (Figur 15) 

10. Fjernelse af hudpladen  (Figur 16) 

Dette produkt er kun til engangsbrug og må ikke gen-
bruges. Genbrug kan medføre øget risiko for infektion eller 
krydskontaminering. Produktets fysiske egenskaber vil 
muligvis ikke længere være optimale for den tilsigtede 
brug.  

Efter anvendelsen kan dette produkt udgøre en potentiel 

kendt medicinsk praksis og gældende lokale love og 
forordninger.  

Hvis der under eller som følge af anvendelsen af dette pro-
dukt er forekommet en alvorlig hændelse, bedes den ind-
berettet til fabrikanten eller den nationale myndighed.   

© 2025 ConvaTec Inc. All rights reserved. 
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  DANSKda

Oppklippbart eller ferdigtilpasset  
to-dels stomisystem 

BRUKSANVISNING 
(Må brukes med NATURA® pose av samme størrelse) 

TILTENKT BRUK 
For kontroll av avledning gjennom stomi.   

INDIKASJONER FOR BRUK 
For bruk med en kolostomi, ileostomi eller urostomi.   

FORHOLDSREGLER OG OBSERVASJONER 
Forsiktig: Pasienter med hudplan urostomi forbundet med 
megauretre og mangel på urinreservoar, bør være klar over 

passende klinisk behandling og vurder om det selvklebende 
produktet fortsatt skal brukes dersom dette oppdages. 
Viktig: Kyndig medisinsk personell må vurdere behovet for 
konveks hudbeskyttelse før bruk. 

Bruksanvisning: 
1. Klargjøring av huden 
Hendene dine og huden rundt stomien må være rene, tørre 
og frie for fett før påsetting. 

2. Klargjøring av hudbeskyttelsesplaten 
A) Oppklippbar hudbeskyttelsesplate 
(Figur 1) Tegn omrisset av stomien over på dekkpapiret på 
hudbeskyttelsesplaten. Klipp til hullet i hudbeskyttelses-
platen på utsiden av det tegnede omrisset, med minst 0,6 
cm hudbeskyttelsesmateriale mellom den tilklippete indre 

gen som ble klippet ut.  

B) Ferdigtilpassede hudbeskyttelsesplater 
Velg hudbeskyttelsesplate med ferdig tilpasset stomiåpn-
ing som er litt større enn stomien. 
Merk: 1) Teipkragen kan forårsake irritasjon hos brukere 
som anvender bleier. Dersom det oppstår irritasjon, klippes 
kragen på hudbeskyttelsesplaten bort. 2) Beskytt stomien 
mot traume så den ikke skades. 

3. Påsetting av hudbeskyttelsesplaten 
(Figur 2) Ta dekkpapiret av hudbeskyttelsesplaten. Sen-
trer åpningen på hudbeskyttelsesplaten over stomien. 
Press hudbeskyttelsesplaten mot huden rundt stomien i 30 

resten av dekkpapiret, og fest plasteret jevnt på huden. 

Brukes så lenge den er komfortabel og sikker. Brukstiden 
kan variere. 

4. Festing  av posen til hudbeskyttelsesplaten  
(Figur 3)

på posens ring, og trykk delene sammen på den nedre 
delen av ringen. Beveg deg deretter til den øvre delen av 
ringen mens du trykker hele veien rundt. Napp i posen for 
å sikre at den er godt festet. 

5. Lukking av posen 
A) Tømbare poser med INVISICLOSE® innebygget 
poselås 
(Figur 4) Lukk posen ved å brette enden av posen op-
pover. Begynn med den hvite utløpsklemmen helt til bor-
relåsene overlapper hverandre. Trykk borrelåsene sammen 
i hele bredden og klem inntil du kjenner at de låses sam-
men. Du kan eventuelt vrenge lommen for å skjule 

B) Tømbare poser med separat poseklemme 
(Figur 5) 

C) Tømbare poser med separat poseklips til barn 
(Figur 6) Fjern dekkpapiret fra klebestrimmelen. Trykk 
klipset på plass mot enden av posens utløp på den siden 
som ikke har hudbeskyttelsesmateriale. 

D) Urostomiposer med ACCUSEAL® avtapping 
(Figur 7) 

E) Urostomiposer med bøyelig avtapping  (Figur 8) 

6. Tømme posen 
A) Tømbare poser med INVISICLOSE® innebygget 
poselås:  
(Figur 9) Åpne poselåsen og åpne poseenden ved å trykke 
på begge endene av utløpsremsene med tommel og 

B) Tømbare poser med poseklemme  (Figur 10) 

C) Urostomiposer med ACCUSEAL® avtapping 
(Figur 11) 

D) Urostomiposer med bøyelig avtapping  (Figur 12) 

7. Tilkobling av et drenasjesystem om natten:  
ACCUSEAL® avtapping:  (Figur 13) 

Bøyelig avtapping: (Figur 14) 

pene før bading, svømming, osv. Fjern etter aktiviteter i vann 

9. Fjerning av posen  (Figur 15) 

10. Fjerning av hudbeskyttelsesplaten  (Figur 16) 

11. Avfallshåndtering 

ganger. Gjenbruk kan føre til økt risiko for infeksjon eller 
krysskontaminasjon. Enhetens fysiske egenskaper er kan-
skje ikke lenger optimale for den tiltenkte bruken.   

Etter bruk kan dette produktet potensielt være biologisk 
farlig. Håndter og kasser i henhold til akseptert medisinsk 
praksis og gjeldende lokale lover og forskrifter.   

Hvis det oppstår en alvorlig hendelse ved bruk av denne 
enheten eller som resultat av dens bruk, skal det rap-
porteres til produsenten og til din nasjonale myndighet. 

© 2025 ConvaTec Inc. All rights reserved. 
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Διαμορφωμένο για κατάλληλη προσαρμογή, ή προ-
διαμορφωμένο σύστημα οστομίας δύο τεμαχίων 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(Πρέπει να χρησιμοποιείται με σακούλα NATURA® 
του ίδιου μεγέθους) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡHΣΗ 
Διαχείριση υλικού εκροής από στομία.   

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡHΣΗΣ 
Για χρήση με κολοστομία, ειλεοστομία ή  
ουροστομία. 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Προσοχή: Ασθενείς με ουροστομία, όταν σχετίζεται με 
μεγαουρητήρες και απουσία δεξαμενής ούρων, θα πρέπει 
να γνωρίζουν ότι έχουν αναφερθεί περιπτώσεις παρουσίας 
συγκολλητικής ουσίας στην ουροφόρo οδό. Αρχίστε την 
κατάλληλη κλινική διαχείριση και αξιολογήστε τη 
συνεχιζόμενη χρήση του συγκολλητικού προϊόντος στην 
περίπτωση εντοπισμού μάζας. 
Σημαντικό: Ένας ιατρικός επαγγελματίας πρέπει να 
αξιολογήσει την ανάγκη επιθεμάτων φραγής δέρματος με 
δυνατότητα κύρτωσης πριν από τη χρήση. 

Οδηγίες χρήσεως: 
1. Προετοιμασία δέρματος 
Τα χέρια σας, όπως και το δέρμα που περιβάλλει το στόμιο 
πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά και χωρίς λιπαρές ουσίες 
πριν από την εφαρμογή. 

2. Προετοιμασία της βάσης  
A) Επιθέματα φραγής δέρματος διαμορφωμένα για 
κατάλληλη προσαρμογή 
(Εικόνα 1) Κάντε ένα περίγραμμα του σχήματος του 
στομίου στην επένδυση απελευθέρωσης του επιθέματος 
φραγής του δέρματος. Κόψτε το επίθεμα φραγής δέρματος 
ελάχιστα εκτός του περιγράμματος, αφήνοντας 
τουλάχιστον 0,6cm επιθέματος φραγής δέρματος μεταξύ 
του άκρου κοπής και της φλάντζας. Εξομαλύνετε το 
άνοιγμα της κοπής με το δάκτυλό σας.  

B) Προδιαμορφωμένα επιθέματα φραγής δέρματος 
Επιλέξτε επίθεμα φραγής δέρματος με προ-διαμορφωμένο 
άνοιγμα στομίου ελαφρά μεγαλύτερο από το στόμιό σας. 
Σημειώσεις: 1) Το κολάρο της ταινίας μπορεί να προκαλέσει 
ερεθισμό του δέρματος σε χρήστες που φορούν πάνες. Εάν 
παρουσιαστεί ερεθισμός, κόψτε το κολάρο και αφαιρέστε 
το από το επίθεμα φραγής του δέρματος. 2) Προστατεύστε 
το στόμιο από τραυματισμό ή βλάβη. 

3. Εφαρμογή της βάσης  
(Εικόνα 2) Αφαιρέστε την επένδυση απελευθέρωσης από 
τη βάση. Κεντράρετε το άνοιγμα της βάσης πάνω από το 
στόμιο. Εφαρμόστε τη βάση στο δέρμα γύρω από το στόμιο 
για 30 δευτερόλεπτα. Εάν υπάρχει περιθώριο υφάσματος, 
αφαιρέστε την επένδυση απελευθέρωσης που περισσεύει. 
Εξομαλύνετε στη θέση της και αφαιρέστε τυχόν 
ζαρωματιές. 
Χρησιμοποιείστε για όσο διάστημα είναι άνετο και 
ασφαλές. Ο χρόνος χρήσης μπορεί να ποικίλει.  

4. Εφαρμογή της σακούλας  
(Εικόνα 3) Διαχωρίστε τα φιλμ της σακούλας ώστε να 
επιτρέψετε την εισαγωγή αέρα. Ευθυγραμμίστε το επίθεμα 
φραγής δέρματος και τη φλάντζα της σακούλας και πιέστε 
το κάτω μέρος της φλάντζας. Κατόπιν συνεχίστε έως το 
επάνω μέρος της φλάντζας, εφαρμόζοντας πίεση καθώς 
μετακινείτε το χέρι σας στην περίμετρο. Τραβήξτε ελαφρά 
τη σακούλα για να βεβαιωθείτε για την ασφαλή της 
σύνδεση 

5. Κλείσιμο του σάκου 
A) Σάκοι με δυνατότητα εκκένωσης, με πτερύγιο 
κλεισίματος οπίσθιου τμήματος («ουράς») 
INVISICLOSE® 
(Εικόνα 4) Διπλώστε το πτερύγιο κλεισίματος («ουράς») 
ξεκινώντας από τη λευκή ταινία του άκρου εξόδου, έως 
ότου επικαλυφθούν τα ενδασφαλιζόμενα πτερύγια 
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κλεισίματος. Πιέστε τα ενδασφαλιζόμενα πτερύγια 
κλεισίματος μεταξύ τους και κατά πλάτος του οπίσθιου 
τμήματος («ουράς») και συμπιέστε έως ότου διαπιστώσετε 
ότι έχουν κλείσει. Εάν είναι επιθυμητό, αναδιπλώστε την 
τσέπη με το εσωτερικό τμήμα προς τα έξω για να καλύψετε 
το πτερύγιο κλεισίματος του οπίσθιου τμήματος («ουράς»), 
ή τυλίξτε το αναδιπλούμενο πτερύγιο γύρω από το οπίσθιο 
τμήμα («ουρά») της σακούλας.  

Β) Σακούλες με δυνατότητα εκκένωσης με κλιπ 
κλεισίματος οπίσθιου τμήματος («ουράς») 
(Εικόνα 5)  

C) Σακούλες παιδιατρικής χρήσης με δυνατότητα 
εκκένωσης και με πτερύγιο κλεισίματος οπίσθιου 
τμήματος («ουράς») 
(Εικόνα 6)  Αφαιρέστε την επένδυση απελευθέρωσης από 
την αυτοκόλλητη ταινία. Πιέστε το πτερύγιο κλεισίματος 
στη θέση του προς το άκρο του οπίσθιου τμήματος 
(«ουράς») της σακούλας, στην πλευρά χωρίς το επίθεμα 
φραγής δέρματος. 

D) Σάκοι ουροστομίας με κομβίο ACCUSEAL®: 
(Εικόνα 7) 

E) Σάκοι ουροστομίας με κομβίο αναδίπλωσης: 
(Εικόνα 8) 

6. Εκκένωση του σάκου 
A) Σάκοι με δυνατότητα εκκένωσης, με πτερύγιο 
κλεισίματος οπίσθιου τμήματος («ουράς»)  
INVISICLOSE®:  
(Εικόνα 9) Απασφαλίστε το πτερύγιο κλεισίματος της 
σακούλας και ανοίξτε το οπίσθιο τμήμα («ουρά») πιέζοντας 
σε αμφότερα τα άκρα των ταινιών εξόδου με τα δάκτυλά 
σας. Εκκενώστε τη σακούλα.  

Β) Σακούλες με δυνατότητα εκκένωσης με κλιπ 
κλεισίματος οπίσθιου τμήματος («ουράς») 
(Εικόνα 10)  

C) Σάκοι ουροστομίας με κομβίο ACCUSEAL®: 
(Εικόνα 11) 

D) Σάκοι ουροστομίας με κομβίο αναδίπλωσης: 
(Εικόνα 12) 

7. Σύνδεση στο σύστημα νυχτερινής εκκένωσης:  
Κομβίο ACCUSEAL®: (Εικόνα 13) 

Διπλώστε πάνω από το κομβίο: (Εικόνα 14) 

8. Πληροφορίες για σακούλες με φίλτρα 
Καλύψτε το φίλτρο με το αυτοκόλλητο που παρέχεται όταν 
κάνετε μπάνιο, κολυμπάτε, κλπ. Αφαιρέστε μετά τη 
δραστηριότητά σας στο νερό 

9. Αφαίρεση του σάκου  (Εικόνα 15) 

10. Απομάκρυνση της βάσης (Εικόνα 16) 

11. Απόρριψη:  
Αυτό το προϊόν προορίζεται για μία μόνο χρήση και δεν θα 
πρέπει να επαναχρησιμοποιείται. Η επαναχρησιμοποίηση 
μπορεί να προκαλέσει αυξημένο κίνδυνο λοίμωξης ή δια-
σταυρούμενης μόλυνσης. Οι φυσικές ιδιότητες του προϊό-
ντος μπορεί να μην είναι πλέον οι βέλτιστες για την 
προοριζόμενη χρήση.     
Μετά τη χρήση, αυτό το προϊόν μπορεί να αποτελεί δυνη-
τικό βιολογικό κίνδυνο. Ο χειρισμός και η απόρριψη θα 
πρέπει να γίνονται σύμφωνα με την αποδεκτή ιατρική πρα-
κτική και τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και κανονισμούς.   

Εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτού του προϊόντος ή ως 
αποτέλεσμα της χρήσης του παρουσιαστεί κάποιο σοβαρό 
συμβάν, αναφέρετέ το στον κατασκευαστή και στην εθνική 
σας αρχή.   

© 2025 ConvaTec Inc. All rights reserved. 
Τα σήματα ®/™ υποδεικνύουν εμπορικά σήματα της 
εταιρείας ConvaTec Inc.

Kétrészes, méretre vágható vagy elő kivágott  
sztómaterápiás rendszer 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
(Ugyanazzal a méretű NATURA® zsákkal kell 
használni) 

RENDELTETÉS 
A sztóma kimenetének kezelése.   

ALKALMAZÁSI JAVALLATOK 
Kolosztóma, ileosztóma vagy urosztóma esetén 
használandó.   

ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS MEGJEGYZÉSEK 
Figyelmeztetés: a kipirosodott urosztómás betegeknek, ha 
megauréterük is van és nem használnak vizeletgyűjtő  
zacskót, tudomásukra kell hozni, hogy bizonyos esetekben 
a húgyvezetékbe ragasztóanyag kerülhet. Amennyiben a 
húgyvezetékbe ilyen anyag nagyobb mennyiségben kerül, 
megfelelő orvosi ellátást kell kezdeményezni, és  
mérlegelni kell az öntapadó termék további használatát. 
Fontos: A termék használatának elkezdése előtt szakorvos-
nak kell eldöntenie, hogy szükséges-e konvex alaplap 
használata. 

Használati utasítás: 
1. A bőr előkészítése 
Az eszköz alkalmazása előtt a kéznek és a sztóma körüli 
bőrnek tisztának, száraznak és olajos anyagoktól mentes-
nek kell lennie. 

2. Az alaplap előkészítése  
A) Méretre vágható alaplapok 
(1. ábra) Jelölje meg a sztóma alakját az alaplap 
védőborításán. Vágja el az alaplapot közvetlenül a jelölés 
külsején, ügyelve arra, hogy legalább 0,6 cm-es alaplapot 
hagyjon a vágási szél és a gyűrű között. Az ujjával simítsa 
ki a kivágott nyílást.  

B) Előre kivágott alaplapok 
Válasszon olyan alaplapot, amelynek az előre kivágott 
sztómanyílása egy kicsivel nagyobb, mint a sztóma 
mérete. 
Megjegyzés: 1) Az alaplap pereme bőrirritációt okozhat a 
pelenkát viselő pácienseknél. Amennyiben irritáció lép fel, 
vágja le a felesleges peremet az alaplapról. 2) Védje a 
sztómát mindenféle traumától, sérüléstől. 

3. Az alaplap felhelyezése  
(2. ábra) Távolítsa el a védőborítást az alaplapról. 
Helyezze az alaplap nyílását a sztóma közepére. Tartsa ny-
omva 30 másodpercig az alaplapot a sztóma körüli bőrre. 
Ha zavarónak érzi, távolítsa el a fennmaradó védőborítást. 
Simítsa a helyére, és szüntesse meg a ráncokat. 
Viselje, amíg kényelmes és biztonságos. A fenntartási idő 
változhat. 

4. A zsák felhelyezése  
(3. ábra) A levegő bejutásának elősegítéséhez válassza el 
egymástól a zsákrétegeket. Igazítsa az alaplapot a zsák 
gyűrűjéhez és nyomja meg a gyűrű alját. Ezt követően 
helyezze ujját a gyűrű tetejére és körkörösen haladva fejt-
sen ki nyomást. A biztonságos csatlakozás ellenőrzése 
érdekében húzza meg a zsákot. 

5. A zsák lezárása 
A) Üríthető zsákok INVISICLOSE® záródással  
(4. ábra) Hajtsa fel a biztonsági hajtókát a fehér kivezető 
zárócsíknál kezdve, amíg a záró fülek nem fedik egymást. 
Nyomja össze a záró füleket addig, amíg nem érzi, hogy a 
teljes hosszuk mentén lezáródnak. Hajtsa a biztonsági ha-
jtókát a zacskó hátulja felé és nyomja össze a záró 
fületeket, amíg összezáródásukat nem érzi.     

B) Üríthető zsákok zárókapcsos véggel (5. ábra)   

C) Üríthető gyermek zsákok zárócsíkkal 
(6. ábra)  Távolítsa el a védőborítást a ragasztócsíkról. Ny-
omja a helyére a zárórészt a zsák vége irányába, az alaplap 
nélküli oldalon. 

D) Urosztómás zsákok ACCUSEAL® csappal: (7. ábra) 

E) Urosztómás zsákok felhajtható csappal: (8. ábra) 

6. A zsák ürítése 
A) Üríthető zsákok INVISICLOSE® záródással 
(9. ábra) Oldja ki a zsák zárórészét, és nyissa ki a véget. 
Ehhez ujjaival nyomja be a kivezető zárócsíkok mindkét 
végét. Ürítse ki a zsákot.  

B) Üríthető zsákok zárókapcsos véggel (10. ábra)   

C) Urosztómás zsákok ACCUSEAL® csappal: (11. ábra) 

D) Urosztómás zsákok felhajtható csappal: 
(12. ábra) 

7. Csatlakoztatás az éjszakai vizeletgyűjtő  
rendszerhez:  
ACCUSEAL® csap: (13. ábra) 

Felhajtható csap:  (14. ábra) 

8. Szűrős zsákokkal kapcsolatos információk 
Fürdéskor, úszáskor, stb. takarja le a szűrőt a mellékelt 
szűrőtakaró lapocskával. A vízben eltöltött idő után 
távolítsa el. 

9. A zsák eltávolítása  (15. ábra) 

10. Az alaplap eltávolítása (16. ábra) 
11. Hulladékkezelés 
Ez az eszköz kizárólag egyszeri használatra szolgál. Az es-
zközt nem szabad ismételten használni. Az ismételt 
használat a fertőzés és a keresztszennyeződés nagyobb 
kockázatát eredményezheti. Ismételt használat esetén az 

rendeltetésszerű használathoz.  

Használata után a termék potenciális biológiai veszélyt je-
lenthet. Az elfogadott orvosi gyakorlatnak és a hatályos 
helyi törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően kell 
kezelni és ártalmatlanítani.  

Ha az eszköz használata közben vagy következtében súlyos 
incidens következik be, azt jelenteni kell a gyártó és a hely-
ileg illetékes állami hatóság felé.  

© 2025 ConvaTec Inc. All rights reserved. 
®/™ a ConvaTec vedjegyeit jeloli
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Dwuczęściowy system stomijny, z możliwością 
 przycięcia płytki do wymaganego rozmiaru lub 

wstępnie przyciętą 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 
(Musi być stosowany z workiem NATURA® tego 
samego rozmiaru) 

PRZEZNACZENIE 
Postępowanie z treścią stomijną.   

WSKAZANIA DO STOSOWANIA 
Do stosowania z kolostomią, ileostomią lub 
urostomią.   

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA 
Uwaga: Pacjenci z urostomią, zwłaszcza skojarzoną z 
rozdętymi moczowodami i nieobecnością zbiornika moczu, 
powinni wiedzieć, że u takich pacjentów odnotowano 
przypadki obecności materiału przylepnego w obrębie 
dróg moczowych. W przypadku wykrycia materiału 
przylepnego w drogach moczowych, należy ocenić zasad-
ność dalszego stosowania produktu przylepnego i 
rozpocząć odpowiednie postępowanie kliniczne. 
Ważne: Przed stosowaniem płytek wypukłych lekarz 
powinien ocenić, czy istnieje potrzeba ich zastosowania. 

Wskazówki dotyczące użytkowania: 
1. Przygotowanie skóry 
Przed założeniem sprzętu ręce i skóra wokół stomii muszą 
być czyste, suche i pozbawione wszelkich tłustych sub-
stancji. 

2. Przygotowanie płytki stomijnej 
A) Płytki z możliwością przycięcia do wymaganego 
rozmiaru 
(Rysunek 1) Zaznaczyć kontur stomii na papierze zabez-
pieczającym płytki. Przyciąć płytkę blisko zewnętrznej 
strony konturu, pozostawiając przynajmniej 0,6 cm 
odstępu pomiędzy linią cięcia a pierścieniem płytki. 
Wygładzić palcem kontury wyciętego otworu.  

B) Płytki wstępnie przycięte 
Wybrać płytkę z wstępnie wyciętym otworem na stomię 
nieco większym niż stomia. 
Uwagi: 1) Kołnierz płytki stomijnej może powodować  
podrażnienia skóry u osób noszących pieluchomajtki.  
W razie wystąpienia podrażnień należy odciąć kołnierz  
od płytki stomijnej. 2) Chronić stomię przed urazami lub 
obrażeniami. 

3. Zakładanie płytki stomijnej 
(Rysunek 2) Odkleić papier zabezpieczający z płytki 
stomijnej. Wyśrodkować otwór w płytce nad stomią. 
Przyłożyć płytkę do skóry wokół stomii i przytrzymać przez 

pozostałą część papieru zabezpieczającego. Wygładzić na 
skórze wokół stomii i usunąć pofałdowania. 
Płytkę nalezy nosić na skórze tak długo jak jest to  
komfortowe i bezpieczne. Czas noszenia może być różny. 

4. Zakładanie worka  
(Rysunek 3) Rozdzielić ścianki worka, aby wpuścić do 
niego powietrze. Ustawić pierścień płytki i pierścień worka 
w odpowiedniej pozycji, tak aby można było je idealnie ze 
sobą połączyć. Docisnąć oba pierścienie, zaczynając od 
dołu. Następnie, cały czas naciskając pierścienie na ich  
obwodzie, przejść dookoła do górnej części pierścieni. 
Pociągnąć za worek, aby upewnić się, że jest dokładnie 
połączony z płytką. 

5. Zamykanie worka 
A)  Worki otwarte (do opróżniania) z zapinką typu 
INVISICLOSE®  
(Rysunek 4) Zwinąć koniec zapinki worka cztery razy i 
zacisnąć ją do wyraźnego zapięcia na całej szerokości.  
Zawinąć klapkę zabezpieczającą i zacisnąć ze złożonymi  
zapinkami do wyraźnego zamknięcia (kliknięcia). W razie 
potrzeby ukryć koniec zapięcia w kieszeni worka. 

B) Worki otwarte (do opróżniania) z plastikową  
zapinką (Rysunek 5) 

C) Pediatryczne worki otwarte (do opróżniania) z  
zapinką 
(Rysunek 6) Zdjąć folię ochronną z paska przylepnego. 
Docisnąć zamknięcie na końcu odpływu worka po stronie 
przeciwnej do tej, na której znajduje się płytka. 

D) Worki urostomijne z kranikiem typu ACCUSEAL®: 
(Rysunek 7) 

E)  Worki urostomijne z kranikiem składanym: 
(Rysunek 8) 

8. Opróżnianie worka 
A)  Worki otwarte (do opróżniania) z zapinką typu 
INVISICLOSE®  
(Rysunek 9) Otwórz klapkę zabezpieczającą worka, do-
ciskając palcami do siebie końce elastycznych kołnierzy; 
opróżnić worek.  

B) Worki otwarte (do opróżniania) z plastikową  
zapinką. (Rysunek 10) 

C) Worki urostomijne z kranikiem typu ACCUSEAL®: 
(Rysunek 11) 

D) Worki urostomijne z kranikiem składanym:  
(Rysunek 12) 

zoną do worków. Po zakończeniu czynności wymagających 

8. Połączenie ze zbiornikiem nocnym na mocz:  
Kranik ACCUSEAL®: (Rysunek 13) 

Kranik składany: (Rysunek 14) 

9. Zdejmowanie worka  (Rysunek 15) 

10. Zdejmowanie płytki (Rysunek 16) 

11. Utylizacja 
Ten wyrób jest przeznaczony do jednorazowego użytku i 
nie powinien być używany ponownie. Ponowne użycie 
może prowadzić do zwiększenia ryzyka zakażenia lub 

przestać być optymalne do przewidywanego zastosowania.  

Po użyciu ten produkt może stwarzać potencjalne zagroże-
nie biologiczne. Produkt należy obsługiwać i utylizować 
zgodnie z przyjętą praktyką medyczną oraz stosownymi 
lokalnymi i krajowymi przepisami ustawowymi i wykon-
awczymi.  

Jeśli w trakcie stosowania tego wyrobu lub w wyniku jego 
stosowania wystąpi poważne zdarzenie, należy je zgłosić 
producentowi i właściwym organom krajowym.  

© 2025 ConvaTec Inc. All rights reserved. 
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Dvoudílný předstřižený stomický systém nebo  
stomický systém bez přestřiženého otvoru 

NÁVOD K POUŽITÍ 
(Musí se používat společně se sáčkem NATURA®  
stejné velikosti) 

ÚČEL POUŽITÍ 
Nakládání s výstupem stomie.   

INDIKACE PRO POUŽITÍ 
Pro použití s kolostomií, ileostomií nebo urostomií.   

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A POZOROVÁNÍ 
Upozornění: V případě zaníceného okolí urostomie, ve  
spojení s abnormálně rozšířeným močovodem a absencí 
močového rezervoáru, se může adhezivum objevit v 
močových cestách. V případě přítomnosti těchto látek v 
močovém traktu, se o dalším používání výrobku poraďte  
se zdravotníkem. 
Důležité: Zdravotní pracovník by měl před použitím  
posoudit nutnost použití konvexních podložek. 

Pokyny pro použití: 
1. Příprava pokožky 
Před použitím musí být vaše ruce a pokožka  v okolí stomie 
čistá, suchá a zbavená mastnoty. 

2. Příprava podložky  
A) Podložky bez předstřiženého otvoru 
(Obrázek 1) Okopírujte přesně okraje stomie na  
podkladový papír podložky. Vyřízněte podložku přesně 
podél obvodu a ponechte nejméně 0,6 cm podložky mezi 
okrajem a přírubou. Ohlaďte okraje řezu prstem.  

B) Předstřižené podložky 
Vyberte podložku s předem vyříznutým otvorem, který je 
mírně větší, než vaše stomie 
Poznámky: 1) Lepivý kroužek může u uživatelů nosících 
pleny způsobit podráždění pokožky. Pokud dojde k po-
dráždění, odstřihněte lepící část od sáčku, aby nedocházelo 
k dalšímu dráždění pokožky. 2) Chraňte stomii před po-
raněním. 

3. Použití podložky 
(Obrázek 2) Odstraňte podkladový papír z podložky. 
Umístěte připravený otvor nad stomii a přiložte podložku 
na kůži. Uhlaďte prsty tak, aby vnitřní okraj otvoru přiléhal 
co nejvíce ke stomii a přitlačte k tělu asi po dobu 30 sek, 
aby podložka dobře přilnula. U podložek s okraji z mikro-
poru odstraňte zbývající podkladový papír. Vyhlaďte na 
místě a vyrovnejte.  
Doba nošení může být rozdílná, záleží na Vašem pohodlí a 
bezpečnosti. 

4. Aplikace sáčku  
(Obrázek 3) Oddělte fólii sáčku, abyste umožnili vniknutí 
vzduchu. Příruby k sobě přitlačujte od spodního okraje 
dokud do sebe nezapadnou po celém obvodu. 
Zatahejte za sáček, abyste ověřili bezpečné připojení. 

5. Uzavření sáčku 
A) Výpustný sáček se bezesvorkovým uzavíráním  
INVISICLOSE® 

  ČESKYcs

  POLSKIpl (Obrázek 4) Rolujte bezesvorkový uzávěr od bílého  
koncového proužku tak, aby na sebe suché zipy přilnuly. 
Stiskněte je po celé délce a stlačte, dokud nejsou suché 
zipy uzavřeny. V případě potřeby otočte kapsu naruby, 
abyste skryli uzávěr nebo ohněte dolů přes okraj sáčku. 

B) Výpustný sáček s uzavíráním svorkou 
(Obrázek 5) 

C) Výpustný pediatrický sáček se svorkovým  
uzavíráním (Obrázek 6)
Odstraňte podkladový papír z lepicího proužku. Přitlačte 
uzávěr na místě ke konci uzávěru sáčku na straně bez  
podložky 

D) Urostomické sáčky s výpustí ACCUSEAL®: 
(Obrázek 7) 

E) Urostomické sáčky s výpustným ventilem: 
(Obrázek 8) 

6. Vypouštění sáčku 
A) Výpustný sáček se bezesvorkovým uzavíráním  
INVISICLOSE®: 
(Obrázek 9) Odjistěte uzávěr sáčku a otevřete konec  
výpusti tlakem na oba konce bílého proužku pomocí palce 
a ukazováku. Vypusťte sáček.  

B) Výpustný sáček s uzavíráním svorkou  
(Obrázek 10) 

C) Urostomické sáčky s výpustí ACCUSEAL®: 
(Obrázek 11) 

D) Urostomické sáčky s výpustným ventilem: 
(Obrázek 12) 

8. Připevnění nočního výpustného sáčku: 
Výpusť ACCUSEAL®:  (Obrázek 13) 

Výpustný ventil: (Obrázek 14) 

9. Odstranění sáčku  (Obrázek 15) 

10. Odstranění podložky (Obrázek 16) 

11. Likvidace 
Tento prostředek je určen pouze pro jednorázové použití a 
nesmí se používat opakovaně. Opakované použití může 
způsobit zvýšené riziko infekce nebo křížové kontaminace. 
Fyzické vlastnosti prostředku již nemusí být optimální pro 
určené použití.   

Po použití může tento výrobek představovat potenciální bi-
ologické nebezpečí. Manipulujte s ním a likvidujte ho v 
souladu se zavedenými zdravotnickými postupy a platnou 
místní legislativou a předpisy.   

Pokud v průběhu nebo v důsledku používání tohoto 
prostředku dojde k závažné mimořádné události, ohlaste ji 
výrobci a příslušným státním orgánům.    
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Dvojdielny stomický systém s možnosťou 
 prispôsobenia na mieru alebo vopred  

prispôsobený stomický systém 

NÁVOD NA POUŽITIE 
(Musí sa použiť s vreckom NATURA® rovnakej 
veľkosti) 

URČENÉ POUŽITIE 
Riadenie stomálnej produkcie.   

INDIKÁCIE NA POUŽITIE 

urostómiou.  

PREVENTÍVNE OPATRENIA A POKYNY 
Upozornenie: Pacienti s urostómiou v úrovni kože spojenou 
s megauretermi a pri neprítomnosti močového mechúra by 
mali vedieť, že boli hlásené prípady o prítomnosti adhezív  
v močovom systéme. V prípade zistenia adhezív, zahájte 
príslušný klinický postup a zhodnoťte potrebu ďalšieho 
používania adhezívnej pomôcky.  
Dôležité: Lekár alebo zdravotnícky odborník by mal pred 
použitím zhodnotiť potrebu používania konvexných 
kožných bariér. 

Návod na použitie: 
1. Príprava pokožky 
Pred aplikáciou musia byť ruky a pokožka okolo stómie 
čisté, suché a bez akýchkoľvek mastných látok. 

2. Príprava podložky  
A)  Nepredstrihnuté podložky  
(Obrázok č. 1) Na zadný krycí papier podložky obkreslite 
tvar stómie. Vystrihnite otvor na podložke presne okolo 
obkresleného tvaru z vonkajšej strany a nechajte aspoň  
0,6 cm hmoty medzi  vystrihnutým okrajom a podložkou. 
Vystrihnutý otvor vyhlaďte prstom.  

B)  Vopred vystrihnuté podložky 
Vyberte vrecko s vystrihnutým otvorom pre stómiu, ktorý 
je mierne väčší než stómia 
Poznámky: 1) Manžeta pásky (ak je na podložke prítomná) 
môže u pacientov s plienkou spôsobiť podráždenie 
pokožky. Ak dôjde k podráždeniu pokožky, odstrihnite pa-
pierovú manžetu z podložky. 2) Chráňte stómiu pred pora-
nením alebo poškodením. 

3. Aplikácia podložky  
(Obrázok č. 2) Odstráňte z podložky zadný krycí papier. 
Nasmerujte otvor podložky nad stómiu. Na 30 sekúnd prit-
lačte podložku na pokožku okolo stómie. Ak obsahuje okraj 
z tkaniny, odstráňte zvyšný krycí papier. Vyhlaďte na 
miesto a odstráňte záhyby. 
Používajte  tak dlho, ako je pohodlné a bezpečné. Doba 
nosenia pomôcky sa môže líšiť. 

4. Aplikácia vrecka  
(Obrázok č. 3) Oddeľte fólie vrecka, čím umožníte prístup 
vzduchu. Priložte obrubu vrecka k podložke a zospodu prit-
lačte na obrubu podložky.  Následne pritláčajte obrubu po 
celom obvode podložky dookola. Potiahnite za vrecko, aby 
ste sa ubezpečili, že spojenie je pevné. 

5.Uzavretie vrecka 
A) Výpustné vrecká s INVISICLOSE® bezsvorkovým 
uzáverom  
(Obrázok č. 4) Zahnite zadnú časť uzáveru začínajúc 
bielym koncovým prúžkom uzáveru, až kým sa spojené 
uzávery neprekryjú. Zatlačte spojené uzávery dohromady 
naprieč celou šírkou zadnej časti a stlačte ich, kým neb-
udete cítiť, že sa zavreli. Podľa potreby otočte vrecko z vnú-
tornej strany von, aby sa uzáver zadnej časti skryl alebo 
zahnite záhyb nadol okolo zadnej časti vrecka.  

B) Výpustné vrecká so sponou (Obrázok č. 5) 

C) Detské výpustné vrecká so sponou 
(Obrázok č. 6) Odstráňte zadný krycí papier zo spony. Po 
uzatvorení výpustu zatlačte uzáver smerom k zadnej časti 
vrecka na vonkajšej strane. 

D) Urostomické vrecká s uzáverom ACCUSEAL®: 
(Obrázok č. 7) 

E) Urostomické vrecká so zahnutým uzáverom: 
(Obrázok č. 8) 

6. Vyprázdňovanie vrecka 
A) Výpustné vrecká s INVISICLOSE® bezsvorkovým 
uzáverom:  
(Obrázok č. 9) Odistite uzáver vrecka a otvorte zadnú časť 
stlačením obidvoch koncov prúžkov prstami a vrecko 
vyprázdnite.  

B) Výpustné vrecká so sponou (Obrázok č. 10) 

C) Urostomické vrecká s uzáverom ACCUSEAL®: 
(Obrázok č. 11) 

D) Urostomické vrecká so zahnutým uzáverom:  
(Obrázok č. 12) 

7. Pripojenie na nočný zberný systém:  
Uzáver ACCUSEAL®: (Obrázok č. 13) 

Zahnutý uzáver: (Obrázok č. 14) 

samolepiacim štítkom. Po ukončení aktivity vo vode štítok 
odstráňte. 

9. Odstránenie vrecka  (Obrázok č. 15) 

10. Odstránenie podložky (Obrázok č. 16) 

11. Likvidácia:   
Táto pomôcka je určená na jedno použitie a nemá sa použí-
vať opakovane. Opakované použitie môže viesť 
k zvýšenému riziku infekcie alebo krížovej kontaminácie. 
Fyzikálne vlastnosti pomôcky vtedy už nemusia byť opti-
málne pre určené použitie.   

Po použití môže tento výrobok predstavovať potenciálne 
biologické riziko. Manipulujte s ním a likvidujte ho v súlade 
s akceptovanou lekárskou praxou a platnými miestnymi 
právnymi postupmi a nariadeniami.   

Ak počas používania tejto pomôcky alebo v dôsledku jej 
požitia dôjde k závažnému incidentu, nahláste to výrobcovi 
a svojmu vnútroštátnemu úradu.   
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Dvodelni prirezljiv ali predizrezan sistem za stomo 

NAVODILA ZA UPORABO 
(Uporabljati ga je potrebno z vrečko NATURA® enake 
velikosti) 

PREDVIDENA UPORABA 
Uravnavanje stomalnih izločkov.   

INDIKACIJE ZA UPORABO 
Za uporabo pri kolostomi, ileostomi ali urostomi.   

PREVIDNOSTI UKREPI IN OPAŽANJA 
Opozorilo: Bolniki z urostomo v primeru megauretrov in v 
odsotnosti zbiralnika za seč, morajo vedeti, da so poročali o 

  SLOVENSKÝsk

  SLOVENSKIsl

ostankih adheziva, ki so ga našli v urinalnem traktu. Če od-
krijete večje količine pričnite z ustrezno klinično obravnavo 
in pretehtajte nadaljnjo uporabo adhezivnega proizvoda. 
Pomembno: Zdravstveni delavec naj pred uporabo oceni 
potrebo po konveksnih kožnih podlogah. 

Napotki za uporabo: 
1. Priprava kože 
Vaše roke in koža okoli stome morajo biti pred nameščan-
jem čiste, suhe in nemastne. 

2. Priprava kožne podloge  
A) Prirezljive kožne podloge 
(slika 1) Obliko stome zarišite na zaščitni ovoj kožne pod-
loge. Kožno podlogo obrežite po zunanji strani zarisa in 
pustite najmanj 0,6 cm kožne podloge med robom rezanja 
in obročkom. Izrezano odprtino zgladite s prstom.  

B) Predizrezane kožne podloge 
Izberite vrečko z preizrezano odprtino za stomo, ki je malo 
večja od vaše stome 
Opombe: 1) Obroba lahko pri uporabnikih, ki nosijo 
plenice, povzroči draženje kože. Če pride do draženja, 
obrobo odrežite s kožne podloge. 2) Stomo zaščitite pred 
travmo ali poškodbo. 

3. Nameščanje kožne podloge  
(slika 2) S kožne podloge odstranite zaščitni ovoj. 
Odprtino kožne podloge namestite preko stome. Kožno 
podlogo za 30 sekund pritisnite na kožo okrog stome. Če 
ima tkanina obrobo, odstranite preostanek zaščitnega 
ovoja. Zgladite in odstranite gubice. 
Nosite dokler je udobno in varno. Čas nošenja lahko variira. 

4. Nameščanje vrečke  
(slika 3) Vrečko razprite, da omogočite vstop zraka. Kožno 
podlogo in obroček vrečke poravnajte ter pritisnite na 
spodnji del obročka. Ob krožnem pomikanju navzgor po 
obročku pritiskajte. Povlecite za vrečko, da se prepričate, da 
je varno pritrjena. 

5. Zapiranje vrečke 
A) Vrečke na izpust z zapiralom INVISICLOSE® 
(slika 4)  Rep vrečke prepognite, dokler se zapirali ne 
prekrivata. Zapirali pritisnite skupaj po širini repa in stiska-
jte, dokler se ne zapreta. Po želji lahko zapiralo skrijete v 
žepek ali pa čez rep zapognite varnostni zaklop. 

B) Vrečke na izpust z zapiralno sponko 
(slika 5)  

C)  Pediatrične vrečke za praznjenje z zapiralom 
(slika 6)  S kožne podloge odstranite zaščitni ovoj.  
Zapiralno sponko namestite na konec repa vrečke na strani 
kjer ni kožne podloge. 

D) Vrečke za urostomo s čepom ACCUSEAL®: 
(slika 7) 

E) Vrečke za urostomo z upogljivim čepom: 
(slika 8) 

6. Praznjenje vrečke 
A) Vrečke na izpust z zapiralom INVISICLOSE®:  
(slika 9) Odprite zapiralo vrečke in odprite rep tako, da 
stisnete upogljivo zapiralo repa. Izpraznite vrečko. 

B) Vrečke na izpust z zapiralno sponko (slika 10)  

C) Vrečke za urostomo s čepom ACCUSEAL®: (slika 11) 

D) Vrečke za urostomo z upogljivim čepom:  
(slika 12) 

7. Povezava s sistemom za nočno praznjenje:  

Čep ACCUSEAL®: (slika 13) 

Upogljivi čep: (slika 14) 

nalepko. Po vsaki aktivnosti v vodi nalepko odstranite 

9. Odstranjevanje vrečke  (slika 15) 

10. Odstranjevanje kožne podloge (slika 16) 

11. Zavrženje  
Ta pripomoček je namenjen samo za enkratno uporabo in 
ga ne smete uporabiti znova. Ponovna uporaba lahko 
poveča tveganje za okužbo ali navzkrižno kontaminacijo. 

menijo tako, da ni več optimalen za predvideno uporabo.   

Po uporabi lahko izdelek predstavlja potencialno biološko 
nevarnost. Z izdelkom ravnajte in ga odložite skladno s 
potrjenimi medicinskimi praksami ter veljavnimi lokalnimi 
zakoni in predpisi.   

Če med uporabo tega pripomočka ali posledično zaradi 
njegove uporabe pride do resnega incidenta, z njim  
seznanite proizvajalca in vaš nacionalni organ.   
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Двухкомпонентная система по уходу за стомой c  
вырезаемым или  предварительно вырезанным 

отверстием для стомы 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
(для использования с мешками NATURA® того же 
размера) 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Контроль за стомальными выделениями.   

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
Для использования с колостомой, илеостомой 
или уростомой.   

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ 
Предупреждение: Пациентам с уростомой,  у которых 
имеется расширение мочеточников и отсутствует 
мочевой резервуар следует знать , что отмечались 
случаи, когда адгезив находили в мочевых путях. Если 
Вы встретились с подобной ситуацией, начните 
соответствующее лечение и оцените целесообразность 
дальнейшего использования продукции, содержащей 
клейкий материал. 
Важно. Перед использованием системы медицинский 
работник должен оценить необходимость 
использования конвексных пластин. 

Указания по применению: 
1. Подготовка кожи 
При работе с любыми видами систем по уходу за 
стомой Ваши руки и кожа вокруг стомы должны быть 
чистыми, сухими и не жирными. 

2. Подготовка пластины  
A) Пластины с вырезаемым отверстием для 
стомы 
(рис. 1) Нарисуйте форму стомы на защитной пленке 
пластины. Вырежьте отверстие в пластине по 
внешнему краю обрисованного участка, оставляя 
полоску шириной около 0,6 см между краем 
вырезанного отверстия и фланцевым кольцом. 
Разгладьте вырезанное отверстие пальцем 

Б) Пластины с предварительно вырезанным 
отверстием для стомы 
Выберите пластину с предварительно вырезанным 
отверстием для стомы чуть большего размера, чем 
сама стома 
Примечания: 1) У пациентов, использующих 
подгузники, лента подгузника может быть причиной 
возникновения раздражения кожи. При 
возникновении раздражения отрежьте ленту от 
пластины. 2) Предохраняйте стому от повреждений. 

3)  Наложение пластины  
(рис. 2) Удалите защитную пленку с пластины. 
Выровняйте отверстие пластины по центру стомы. 
Прижимайте пластину к коже вокруг стомы в течение 
30 секунд. Удалите остатки защитного слоя. Расправьте 
внешний край пластины, разгладьте складки.  
Длительность использования пластины зависит от 
состояния комфорта и безопасности и может быть 
различной.  

4. Наложение мешка  
(рис. 3) Отделите переднюю и заднюю части мешка 
друг от друга так, чтобы в мешок попал воздух.  
Совместите пластину и фланец мешка и нажмите на 
нижнюю часть фланца. Далее двигайтесь по 
окружности к верхней части фланца, прижимая его к 
пластине. Потяните мешок, чтобы убедиться, что он 
прочно закреплен. 

5. Закрытие мешка 
А. Дренируемые мешки с застежкой 
«Инвизиклоуз»/ «INVISICLOSE®»  
(рис. 4) Подверните горловину мешка несколько раз, 
начиная с белой заслонки, так, чтобы соединяющиеся 
застежки совпали. Соедините застежки вместе по всей 
ширине горловины мешка и сжимайте  их, пока на 
почувствуете, что они закрылись. Свободным 
хлястиком, расположенным на передней панели 
мешка, закройте конструкцию: 
 - поверните свернутую горловину мешка на себя и 
соедините застежки вместе. 
 - оберните свободный хлястик вокруг свернутой 
горловины мешка и соедините застежки вместе. 

В) Дренируемые мешки с зажимом в нижней 
части (рис. 5) 

C)  Дренируемые мешки с застежкой нижней 
части, педиатрические 
(рис. 6) Удалите защитную пленку с липкой ленты. 
Прижмите и зафиксируйте застежку по направлению к 
концу мешка со стороны, противоположной пластине. 

D. ) Уростомные мешки со сливным краном 
«Аккусил»/ ACCUSEAL®: (рис. 7) 

E. Уростомические мешки со сгибающимся 
сливным краном: (рис. 8) 

  РУССКИЙru

6. Опорожнение мешка 
А. Дренируемые мешки с застежкой 
«Инвизиклоуз»/INVISICLOSE®:  
(рис. 9) Разъедините застежки и разверните 
горловину мешка. Нажимая на заслонки вдоль слива 
горловины пальцами по бокам, опорожните мешок.  

Б) Дренируемые мешки с зажимом в нижней 
части (рис. 10) 

C. Уростомные мешки со сливным краном 
«Аккусил»/ «ACCUSEAL®» : (рис. 11) 

D. Уростомные мешки со сгибающимся сливным 
краном: (рис. 12) 

7. Соединение с ночным мочеприемником: 
Сливной кран «Аккусил»/ «ACCUSEAL®»: 
(рис. 13) 

Сгибающийся сливной кран: (рис. 14) 

8. Информация о мешках с фильтрами 
Во время принятия ванны, плавания и т.д. закрывайте 
фильтр прилагаемой наклейкой. Удалите наклейку 
после водных процедур 

9. Удаление мешка  (рис. 15) 

10. Удаление пластины (рис. 16) 

11. Утилизация  
Это изделие предназначено исключительно для одно-
разового применения, и его не следует использовать 
повторно. Повторное использование изделия может 
привести к повышенному риску инфицирования или 
перекрестного загрязнения. При повторном использо-
вании физические характеристики изделия могут уже 
надлежащим образом не соответствовать целям, для 
которых оно предназначено.   

После использования этот продукт может представ-
лять биологическую опасность. Обращайтесь с изде-
лием и утилизируйте его в соответствии с принятой 
медицинской практикой и действующими местными 
законами и нормативными документами   

Если во время или в результате использования этого 
изделия произошло серьезное происшествие, со-
общите об этом производителю и органу федеральной 
власти.   

© 2025 ConvaTec Inc. All rights reserved. 
®/™ обозначает торговую марку ConvaTec Inc.

Sistem din două piese, decupat pe măsură sau  
pre-decupat pentru stomie 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
(Trebuie folosit cu pungă NATURA® de aceeaşi  
dimensiune) 

UTILIZARE PREVĂZUTĂ 
Managementul produsului stomic.   

INDICAȚII DE UTILIZARE 
Pentru utilizarea în asociere cu o colostomie, 
ileostomie sau urostomie.   

PRECAUŢII ŞI OBSERVAŢII 
Atenţie: Pacienţii cu urostomie, atunci când aceasta este 
asociată cu uretră dilatată şi cu absenţa unui rezervor uri-
nar, ar trebui să ştie că s-au raportat cazuri în care s-a găsit 
adeziv în tractul urinar. Iniţiaţi acţiunea clinică corespunză-
toare şi evaluaţi utilizarea în continuare a produsului 
adeziv atunci când se detectează o masă. 
Important: Un membru al personalului medical trebuie să 
evalueze necesitatea unor bariere cutanate cu convexitate 
înainte de utilizare.  

Instrucțiuni de utilizare: 
1. Pregătirea pielii 

uscate şi fără substanţe uleioase înainte de aplicare. 

2. Pregătirea barierei cutanate  
A) Bariere cutanate decupate pe măsură 
(Figura 1) Trasaţi forma stomei pe garnitura barierei cu-
tanate. Decupaţi bariera cutanată în jurul conturului, lăsând 
cel puţin 0,6 cm de barieră cutanată între marginea decu-

B) Bariere cutanate pre-decupate 
Alegeţi o barieră cutanată cu o deschidere pre-decupată 
pentru stomă puţin mai mare decât stoma dvs 
Note: 1) Gulerul benzii poate cauza iritaţie la nivelul pielii 
pentru utilizatorii care poartă scutece. Dacă apare o iritaţie, 
decupaţi gulerul de pe bariera cutanată. 2) Protejaţi stoma 
de traume sau leziuni. 

3. Aplicarea barierei cutanate  
(Figura 2) Îndepărtaţi garnitura de pe bariera cutanată. 
Centraţi deschizătura barierei cutanate pe stomă. Aplicaţi 
bariera cutanată pe pielea din jurul stomei timp de 30 de 
secunde. Dacă rămâne o margine de material, îndepărtaţi 

Folositi dispozitivul atata timp cat il simtiti confortabil si 
sigur. Timpul de folosire poate varia. 

4. Aplicarea pungii  
(Figura 3) Separaţi foliile pungii pentru a permite intrarea 

de jur împrejur. Trageţi de pungă pentru a asigura conexi-
unea fermă. 

5. Închiderea pungii 

INVISICLOSE® 
(Figura 4) Împăturiţi capătul de închidere începând cu 

pun şanţurile de îmbinare. Apăsaţi şanţurile de îmbinare 
pe lăţimea capătului şi strângeţi până le simţiţi cum se 
închid. Dacă doriţi, întoarceţi buzunarul pe dos pentru a 
masca locul unde s-a închis capătul sau înfăşuraţi clapa în 
jos în jurul capătului pungii.  

capătului (Figura 5) 

capătului 
(Figura 6) Îndepărtaţi garnitura de pe banda adezivă. 
Poziţionaţi închiderea prin apăsare la locul ei spre extremi-
tatea capătului pungii, pe partea fără barieră cutanată. 

D) Pungi pentru urostomie cu gură de evacuare  
ACCUSEAL®: (Figura 7) 

E) Pungi pentru urostomie cu gură de evacuare  
împăturită: (Figura 8) 

6. Golirea pungii 

INVISICLOSE®:  
(Figura 9) Desigilaţi închizătura pungii şi deschideţi capă-
tul, împingând înăuntru ambele extremităţi ale benzilor 

capătului (Figura 10) 

C) Pungi pentru urostomie cu gură de evacuare  
ACCUSEAL®: (Figura 11) 

D) Pungi pentru urostomie cu gură de evacuare  
împăturită:  (Figura 12) 

7. Conexiunea cu sistemul de evacuare pe timp de 
noapte:  
Gura de evacuare ACCUSEAL®: (Figura 13) 

Gura de evacuare împăturită: (Figura 14) 

baie, înotaţi etc. Îndepărtaţi-l după încetarea contactului 
cu apa 
9. Îndepărtarea pungii  (Figura 15) 

10. Îndepărtarea barierei cutanate (Figura 16) 

11. Eliminare 
Acest dispozitiv este exclusiv de unică folosință și nu tre-
buie reutilizat. Reutilizarea poate determina un risc crescut 
de infecție sau contaminare încrucișată. Este posibil ca pro-

tru utilizarea prevăzută.   

potențial. Manevrați și eliminați în conformitate cu prac-
tica medicală acceptată și legile și reglementările locale 
aplicabile.   

Dacă în timpul utilizării acestui dispozitiv sau ca urmare a 
utilizării acestuia s-a produs un incident grav, vă rugăm să 
îl raportați producătorului și autorității naționale.   

© 2025 ConvaTec Inc. All rights reserved. 
®/™ este o marcă comercială a ConvaTec Inc. 

İki Parçalı, Kesilebilen veya Önceden Kesilmiş  
Ostomi Sistemi 

KULLANIM TALİMATLARI 
(Aynı boyuttaki NATURA® torba ile kullanılmalıdır) 

KULLANIM AMACI 
Stoma çıktısının yönetimi.   

KULLANIM ENDIKASYONLARI 
Kolostomi, ileostomi veya ürostomi ile kullanım 
içindir.  

ÖNLEMLER VE GÖZLEMLER 
Dikkat: Flush  ürostomisi bulunan hastalar (megaüreter ile 
ilişkili olarak ve üriner rezervuar yoksa), idrar yolunda 
adezif/yapışkan bulunan vakaların rapor edildiğini bilme-
lidirler. Kütle saptanırsa, uygun klinik yönetimi başlatın ve 
sürekli adezif/yapışkan madde kullanımını değerlendirm-
eye alın. 

  ROMÂNĂro

  TÜRKÇEtr

Önemli: Kullanımdan önce, bir tıp uzmanı cilt bariyerine 
ihtiyaç olup olmadığını değerlendirmelidir. 

Kullanım yönergesi: 
1. Cilt Hazırlığı 
Uygulamadan önce, ellerinizin ve stoma çevresindeki cildin 
temiz, kuru ve yağlı maddelerden arınmış olması gerekir. 

2. Cilt Bariyeri Hazırlığı  
A)  Kesilebilen Cilt Bariyerleri 
(Şekil 1) Cilt bariyeri koruma bandının üzerinden stoma 
şeklinin izini çıkarın. Kesme kenarı ile çıkıntılı kenar 
arasında en az 0,6 cm bırakarak, cilt bariyerini izin hemen 
dışından kesin. Parmağınızla açarak düzgünce kesin.  

B)  Önceden Kesilmiş Cilt Bariyerleri 
Önceden kesilmiş stoma açıklığının stomanızdan biraz 
büyük olduğu bir cilt bariyeri seçin. 
Notlar: 1) Bez kullanan kullanıcılarda, bant kuşağı ciltte 
tahrişe neden olabilir. Tahriş meydana gelirse, kuşağı cilt 
bariyerinin uzağından kesin. 2) Stomayı travmaya veya 
yaralanmaya karşı koruyun. 

3.  Cilt Bariyerini Uygulama  
(Şekil 2) Koruma bandını cilt bariyerinden çıkarın. Cilt 
bariyerinin ağzını stomanın üzerinde ortalayın. Cilt bariy-
erini stomanın çevresinde cildin üzerinde 30 saniye uygu-
layın. Kumaş bordür varsa, kalan koruma bandını çıkarın. 
Yerine düzgünce yerleştirin ve kırışıkları düzeltin. 
Rahat ve güvenli olduğu sürece kullanmaya devam ediniz. 
Kullanım süresi değişebilir.  

4.  Torbayı Uygulama  
(Şekil 3) Hava girişi için torbanın tabakalarını ayırın. Cilt 
bariyeri ile torbanın çıkıntılı kenarını birbiriyle hizalayın ve 
çıkıntılı kenarın tabanına bastırın. Ardından bastırmaya 
devam ederek çıkıntılı kenarın en üstüne ilerleyin. Bağlan-
tının sağlam olduğundan emin olmak için torbayı 
kuvvetlice çekin. 

5.  Torbayı Kapatma 
A) INVISICLOSE® Kuyruk Kapanışlı Boşaltılabilir  
Torbalar 
(Şekil 4) Beyaz çıkış uç şeridinden başlayarak, birbirine 
kenetlenen kapanışlar üst üste gelene kadar kuyruk ka-
panışını katlayın. Kuyruğun eni boyunca birbirine kenetle-
nen kapanışlara bastırın ve kapandıklarını hissedene kadar 
sıkıştırın. İsterseniz, kuyruk kapanışını gizlemek için cebi 
içten dışa doğru çevirin veya kanadı torba kuyruğunun 
çevresine sarın.    

B) Kuyruk Klipsi Kapanışlı Boşaltılabilir Torbalar 
(Şekil 5) 

C) Kuyruk Kapanışlı Boşaltılabilir Çocuk Torbaları 
(Şekil 6) Koruma bandını adezif/yapışkan şeritten çıkarın. 
Kapanışa bastırarak, torba kuyruğunun sonuna doğru, cilt 
bariyerinin olmadığı tarafta yerine yerleştirin. 

D) ACCUSEAL® Musluklu Ürostomi Torbaları: (Şekil 7) 

E) Katlanan Musluklu Ürostomi Torbaları: (Şekil 8) 

6. Torbayı Boşaltma 
A) INVISICLOSE® Kuyruk Kapanışlı Boşaltılabilir Tor-
balar:  
(Şekil 9) Torba kapanışının kilidini açın ve parmaklarınızla 
çıkış uç şeritlerinin her iki ucundan bastırarak kuyruğu 
açın; torbayı boşaltın.  

B) Kuyruk Klipsi Kapanışlı Boşaltılabilir Torbalar 
(Şekil 10) 

C) ACCUSEAL® Musluklu Ürostomi Torbaları: 
(Şekil 11) 

D) Katlanan Musluklu Ürostomi Torbaları:  (Şekil 12) 

7. Gece Boşaltma Sistemine Bağlantı:  
ACCUSEAL® Musluk: (Şekil 13) 

Katlanan Musluk: (Şekil 14) 

8. Filtreli Torbalar ile ilgili Bilgiler 

sağlanan etiketle kaplayın. Etkinlik sona erince çıkarın 

9. Torbayı Çıkarma  (Şekil 15) 

10. Cilt Bariyerini Çıkarma (Şekil 16) 

11. İmha
Bu cihaz tek kullanımlıktır ve tekrar kullanılmamalıdır. 
Tekrar kullanımı enfeksiyon veya çapraz kontaminasyon 

kullanım amacı için optimum olma durumunu kaybede-
bilir.   

Kullanımdan sonra, bu ürün potansiyel bir biyolojik tehlike 
olabilir. Kabul edilmiş tıbbi uygulamalar ve geçerli yerel 
yasa ve düzenlemelere uygun olarak kullanın ve atın   

Bu cihazın kullanımı sırasında veya kullanımının sonucu 
olarak ciddi bir olay meydana geldiğinde, lütfen üreticiye 
ve ulusal makamınıza bildirin.   

© 2025 ConvaTec Inc. All rights reserved. 
®/™, ConvaTec Inc. şirketinin ticari markası anlamındadır.

Kaheosaline parajaks lõigatava või valmislõigatud 
avaga stoomisüsteem 

KASUTUSJUHEND 
(Tuleb kasutada koos sama suurusega NATURA® 
stoomikotiga) 

ETTENÄHTUD KASUTUS 
Stoomi eritise juhtimine.   

KASUTUSNÄIDUSTUSED 
Kasutamiseks kolostoomi, ileostoomi või 
urostoomiga. 

ETTEVAATUSABINÕUD JA TÄHELEPANEKUD 

siendid, kelle urostoom on seotud megaureeterite ja uri-
naartrakti reservuaari puudumisega peaksid teadma, et on 
teada üksikuid juhtumeid, millal kuseteedest on leitud li-
imipinna jääke. Kui kuseteedes jääke leitakse, siis alustage 
adekvaatse kliinilise tegevusega ja kaaluge, kas edaspidi 
sama toodet kasutada või mitte. 
Tähelepanu:  Meditsiinitöötaja peaks eelnevalt hindama 
kumerusega (convex) alusplaadi kasutamise vajadust. 

Kasutusjuhend: 
1. Naha ettevalmistus 
Stoomisüsteemi paigaldamisel peavad teie käed ja stoomi 
ümbritsev nahk olema puhtad, kuivad ja mitteõlised. 

2. Alusplaadi ettevalmistamine  
A) Parajaks lõigatava avaga alusplaadid 
(Joonis 1) Märkige stoomi kuju alusplaadi liimpinda kat-
vale paberile. Lõigake alusplaat vastavalt märgitud stoomi 
kujule väljastpoolt piirjoont, jättes vähemalt 0,6 cm alus-
plaadi lõikeserva ja ääre vahele. Siluge lõikeava sõrmega 
siledaks. 

B) Valmislõigatud avaga alusplaadid 
Valige alusplaat, mille valmislõigatud stoomiavaus on 
veidi suurem kui teie stoom 
Märkus: 1) Mähkmete kandjatel võib teibist kaelus põhjus-
tada nahaärritust. Ärrituse esinemisel lõigake kaelus alus-
plaadi küljest ära. 2)  Kaitske stoomi trauma või vigastuse 
eest. 

3.  Alusplaadi paigaldamine  
(Joonis 2) Eemaldage liimipinna kate alusplaadilt. Ase-
tage alusplaat avausega stoomi kohale. Suruge õrnalt 
alusplaat nahale 30 sekundi jooksul, et tagada parem 
kleepuvus. Kleepuva pehme äärise puhul eemaldage üle-
jäänud liimipinna kate. Siluge paigale ja eemaldage kort-
sud.  
Kandke niikaua kui tunnete ennast mugavalt ja turvaliselt. 
Kandmisaeg võib erineda. 

4.  Stoomikoti paigaldamine  
(Joonis 3) Tõmmake stoomikoti seinad üksteisest lahti, et 
õhk saaks stoomikotti siseneda. Seadke alusplaat ja 
stoomikoti äärik kohakuti ja suruge ääriku allosale. See-
järel liikuge ääriku ülaosani, samal ajal surudes. Sikutage 
stoomikotti veendumaks selle kindlas kinnituses. 

5.  Stoomikoti sulgemine 
A) Tühjendatavad stoomikotid INVISICLOSE®  
kinnitusega  
(Joonis 4) Voltige stoomikoti saba kinnitus, alustades 
valgest väljalaskeava ribast, kuni lukustuvad kinnitused kat-
tuvad. Suruge lukustuvad kinnitused kokku kogu stoomikoti 
saba laiuses kuni tunnete, et nad on lukustunud. Kui soovite, 
võite stoomikoti saba kinnituse peitmiseks keerata tasku 
pahupidi või voltida klapi ümber koti saba.    

B)  Tühjendatavad stoomikotid saba klambriga 
(Joonis 5) 

C)  Tühjendatavad pediaatrilised stoomikotid saba 
klambriga 
(Joonis 6) Eemaldage kleepribalt liimpinna kate. Vajutage 
kinnitus stoomikoti saba otsale, poolele, kus ei ole alusplaati. 

D) Urostoomikotid ACCUSEAL® kraaniga:  (Joonis 7) 

E) Urostoomikotid sissevolditava kraaniga: 
(Joonis 8) 

6. Stoomikoti tühjendamine 
A) Tühjendatavad stoomikotid INVISICLOSE®  
 kinnitusega: 
(Joonis 9) Tehke lahti stoomikoti kinnitus ja avage 
stoomikoti saba. Selle jaoks vajutage sõrmedega väl-
jalaskeava ribadele mõlemal poolel; tühjendage 
stoomikott.  

B)  Tühjendatavad stoomikotid saba klambriga 
(Joonis 10) 

C) Urostoomikotid ACCUSEAL® kraaniga: (Joonis 11) 

D) Urostoomikotid  sissevolditava kraaniga: 
(Joonis 12) 

7. Ühendamine öise tühjendussüsteemiga:  
ACCUSEAL® kraan: (Joonis 13) 

  EESTIet

Sissevolditav kraan: (Joonis 14) 

8. Filtritega stoomikottide teave 

jne. Eemaldage pärast veeprotseduure 

9. Stoomikoti eemaldamine  (Joonis 15) 

10. Alusplaadi eemaldamine (Joonis 16) 

11. Hävitamiseeskirjad 
Seade on ette nähtud ainult ühekordseks kasutamiseks ja 
seda ei tohi uuesti kasutada. Korduvkasutamine võib su-
urendada infektsiooni- või ristsaastumise ohtu. Seadme 
füüsikalised omadused ei pruugi olla enam ettenähtud ka-
sutamiseks optimaalsed.   

Kasutamise järgselt võib toode olla potentsiaalne bioloogi-
line oht. Käidelge ja visake ära vastavalt aktsepteeritud 
meditsiinilisele tavale ning kohastele seadustele ja 
määrustele.   

Kui seadme kasutamise käigus või selle kasutamise tule-
musena on juhtunud tõsine õnnetus, siis teavitage sellest 
tootjat ja kohalikku võimuasutust.   

© 2025 ConvaTec Inc. All rights reserved. 
®/™ on ConvaTec Inc'i kaubamark.

Dvodelni sistem za stome, sa sečenjem po meri ili 
fabrički isečen 

UPUTSTVO ZA UPOTREBU 
(Mora se koristiti sa NATURA®  kesom iste veličine) 

PREDVIĐENA UPOTREBA 
Upravljanje sadržajem stome.   

INDIKACIJE ZA UPOTREBU 
Za upotrebu sa kolostomom, ileostomom ili  
urostomom.   

MERE OPREZA I NAPOMENE 
Upozorenje: Pacijenti sa ravnom urostomom, kada je 
povezana sa megaureterom i nepostojanjem urinarnog 
rezervoara, treba da znaju da postoje prijavljeni slučajevi 
lepka pronađenog u urinarnom traktu. Ako se detektuje 
masa, započnite odgovarajuće kliničke postupke i procen-
ite kontinuiranu upotrebu lepka. 
Važno: lekar treba da proceni potrebu za konveksnim 
diskovima pre upotrebe. 

Uputstvo za upotrebu: 
1. Priprema kože 
Pre primene, Vaše ruke i koža oko stome moraju da budu 
čisti, suvi i nezamašćeni. 

2. Priprema diska  
A) Diskovi sa sečenjem po meri 
(Slika 1) Precrtajte olovkom oblik stome na zaštitnu foliju 
diska . Isecite otvor na disku neposredno uz spoljnu stranu 
označenog oblika stome. Na disku treba da ostane naj-
manje 0,6 cm površine diska između isečene ivice i plas-
tičnog prstena.  Prstom poravnajte isečeni otvor.  

B) Fabrički isečeni diskovi 
Odaberite disk sa prethodno isečenim otvorom za stomu 
neznatno većim od vaše stome. Napomene: 1) Fleksibilna 
lepljiva traka može da izazove iritaciju kože kod korisnika 
koji nose pelene. Ako dođe do iritacije, isecite traku  po-
dalje od diska.  2) Zaštitite stomu od ozlede ili povrede. 

3. Upotreba diska  
(Slika 2) Skinite zaštitnu foliju sa diska. Centrirajte otvor 
diska na stomu. Blago pritisnite  disk na deo kože oko 

uklonite zaštitnu foliju i sa tog dela. Poravnajte i izgladite 
nabore.  
Nosite dok god se osećate udobno i sigurno. Vreme nošenja 
može biti različito. 

4. Upotreba kese  
(Slika 3) Razdvojte folije kese da bi unutra ušao vazduh. 
Poravnajte disk i plastični prsten kese i prvo pritisnite kesu 
na donji deo plastičnog prstena. Zatim pritiskajući kesu na  
disk u krug pređite ka vrhu plastičnog prstena. Povucite 
kesu da biste proverili da li je veza sigurna. 

5. Zatvaranje kese 
A) Kese sa ispustom sa INVISICLOSE® sistemom za 
zatvaranje  
(Slika 4) Presavijte zatvarač na zadnjem delu počevši od 
bele ivične trake ispusta kese sve dok se zatvarači za 
povezivanje ne preklope. Pritisnite zatvarače za povezi-
vanje jedan o drugi celom dužinom zadnjeg dela dok ne 
osetite da su se zatvorili. Ako želite, izvrnite džep da biste 
sakrili zatvarač na zadnjem delu ili savijte krilce nadole oko 
zadnjeg dela kese.  

B) Kese sa ispustom sa štipaljkom (Slika 5) 

C)  Pedijatrijske kese  sa štipaljkom 
(Slika 6) Odvojte zaštitnu foliju sa lepljive trake štipaljke. 
Pritisnite štipaljku prema kraju zadnjeg dela kese, na strani 
okrenutoj suprotno od diska. 

D) Kese za urostomu sa ACCUSEAL® čepom: (Slika 7) 

E) Kese za urostomu sa preklopnim čepom: (Slika 8) 

6. Pražnjenje kese 
A) Kese sa ispustom sa INVISICLOSE® sistemom za 
zatvaranje : 
(Slika9) Otkačite zatvarač kese i otvorite zadnji deo tako 
što ćete prstima prema unutra gurnuti obe ivične trake is-
pusta kese; pustite da sadržaj iscuri iz kese.  
B) Kese sa ispustom sa štipaljkom (Slika 10) 

C) Kese za urostomu sa ACCUSEAL® čepom: (Slika 11) 

D) Kese za urostomu sa preklopnim čepom: 
(Slika 12) 

7. Spajanje sa sistemom za noćno pražnjenje:  
ACCUSEAL® čep: (Slika 13) 

Preklopni čep: (Slika 14) 

nalepnicom. Uklonite je posle aktivnosti u vodi 

9. Uklanjanje kese  (Slika 15) 

10. Uklanjanje diska (Slika 16) 

11. Odlaganje otpadnih materija 
Proizvod je samo za jednokratnu primenu i ne sme se 
ponovo upotrebiti. Ponovna upotreba može dovesti do 
povećanog rizika od infekcije ili unakrsne kontaminacije. 
Fizička svojstva ovog proizvoda možda više neće biti opti-
malna za predviđenu upotrebu.   

Nakon upotrebe, ovaj proizvod može biti potencijalna bi-
ološka opasnost. Rukujte i odložite u otpad u skladu sa pri-
hvaćenom medicinskom praksom i primenjivim lokalnim 
državnim i saveznim zakonima i propisima.   

Ako se prilikom upotrebe ovog proizvoda ili kao rezultat 
njegove upotrebe dogodi ozbiljan incident, molimo vas da 
ga prijavite proizvođaču i vašim nacionalnim vlastima.   
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Divdaļīgā piegriežamā vai piegrieztā pēcoperācijas 
stomas sistēma 

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA 
(Lietot kopā ar tāda paša izmēra NATURA® maisiņu) 

LIETOŠANAS NOLŪKS 
Stomas izvades vadība.   

LIETOŠANAS INDIKĀCIJAS 
Izmantošanai ar kolostomu, ileostomu vai izvad-
stomu.   

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI UN NORĀDĪJUMI 
Uzmanību! Lietojot adhezīvus produktus ap iekaisušu 
urostomu, īpaši saistībā ar megaurīnvadu bez urīna rez-
ervuāra, jāievēro piesardzība. Retos gadījumos no klīnikām 
ziņots par adhezīva klātbūtni šādu pacientu nieru savācēj-
sistēmā. Ja urīnceļos konstatē lielu daudzumu adhezīva, 
jāizvērtē adhezīvo produktu tālākas lietošanas mērķtiecība 
un jāveic atbilstoša klīniska iejaukšanās. 
Svarīgi: Pirms pamatnes lietošanas medicīnas darbiniekam 
ir jānovērtē, vai labāk nebūtu lietot pamatni ar izliekumu. 

Lietošanas norādījumi: 
1. Ādas sagatavošana 
Pirms stomas sistēmas uzlikšanas, ādai ap stomu jābūt 
tīrai, sausai un tā nedrīkst būt taukaina. 

2. Pamatnes sagatavošana  
A) Piegriežamā ādas pamatne 
(1. zīmējums) Ievērojot norādījumus uz pauspapīra, nov-
elciet stomas aprises. Uzmanīgi izgrieziet pamatni, atstājot 
vismaz 0,6 cm pamatnes starp griezuma malu un atloku. 
Nogludiniet izgriezto atvērumu ar pirkstiem. 

B) Piegrieztā ādas pamatne 
Izvēlieties pamatni ar piegrieztu stomas atveri, kas ir 
nedaudz lielāka par Jūsu stomu. 
Ievērībai! 1) Pamatnes apmale var radīt ādas kairinājumu 
tiem pacientiem, kas lieto pamperus. Ja kairinājums ne-
mazinās, no pamatnes nogrieziet apmali. 2) Uzmanieties, 
lai netraumētu vai nesavainotu stomu! 

3. Pamatnes uzlikšana  
(2. zīmējums) Noņemiet pauspapīru no pamatnes. Novi-
etojiet pamatnes atvērumu virs stomas. Piespiediet pa-
matni pie ādas apmēram uz 30 sekundēm. Noņemiet 
atlikušo pauspapīru. Novietojiet to uz stomas un izlīdziniet 
negludenās vietas.  
Nēsājiet tik ilgi, kamēr Jūs jūtaties droši un ērti. Nēsāšanas 
laiks var atšķirties. 

4. Maisiņa uzlikšana  
(3. zīmējums) Atdaliet maisiņa malas, lai tajā ieplūstu 
gaiss. Novietojiet maisiņa gredzenu virs pamatnes slēdzēj-
gredzena un, sākot ar riņķa lejas daļu, saspiediet tos,  
virzoties uz riņķa augšdaļu. Paraustiet maisiņu, lai  

  SRPSKIsr

  LATVIEŠUlv

pārliecinātos, ka tas ir labi piestiprināts.  

5. Maisiņa noslēgšana 
A) Drenējamie maisiņi ar INVISICLOSE® aizdari  
(4. zīmējums) Aizlociet maisiņa galu, sākot ar balto 
atveres galu, līdz savstarpēji savienojamie slēgumi pārklā-
jas. Saspiediet savienojamos slēgumus kopā visā to pla-
tumā un saspiediet līdz sajūtat, ka tie ir saslēgušies. Ja 
vēlaties, izgrieziet kabatas iekšpusi uz āru, lai noslēptu 
maisiņa gala slēgumu, vai nolokiet atloku ap maisiņa galu. 

B) Iztukšojamie maisiņi ar gala slēgumu 
(5. zīmējums) 

C) Drenējamie maisiņi ar gala slēgumu bērniem  
(6. zīmējums) Noņemiet pauspapīru no lipīgās daļas. 
Novietojiet to maisiņa slēguma galā, tajā pusē, kas nav 
vērsta pret ādas pamatni. 

D) Urostomas maisiņi ar ACCUSEAL® krānu: 
(7. zīmējums) 

E) Urostomas maisiņi ar nolokāmo krānu: 
(8. zīmējums) 

6. Maisiņa iztukšošana 
A) Drenējamie maisiņi ar INVISICLOSE® aizdari: 
(9. zīmējums) Atveriet maisiņa galu un saspiediet abus 
maisiņa slēguma galus, tad iztukšojiet maisiņu. 

B) Drenējamie maisiņi ar gala slēgumu 
(10. zīmējums) 

C) Urostomas maisiņi ar ACCUSEAL® krānu: 
(11. zīmējums) 

D) Urostomas maisiņi ar nolokāmo krānu: 
(12. zīmējums) 

7. Savienošana ar nakts drenāžas sistēmu:  
ACCUSEAL® krāns: (13. zīmējums) 

Nolokāmais krāns: (14. zīmējums) 

8. Informācija par maisiņ

peldēšanās u.c. laikā. Pēc aktivitātēm ūdenī to noņemiet. 

9. Maisiņa noņemšana  (15. zīmējums) 

10. Pamatnes noņemšana 
Svarīgi! Īpaša uzmanība jāievēro, ja, noņemot pamatni,  
pacientam vēl joprojām ir ievietots cilpas stienītis. 
(16. zīmējums) 

11. Iznīcināšana pēc lietošanas  
Šī ierīce paredzēta tikai vienreizējai lietošanai un nav lieto-
jama atkārtoti. Atkārtota lietošana var palielināt infekcijas 

var vairs nebūt optimālas paredzētajai lietošanai.   

Pēc lietošanas šis produkts var potenciāli būt bioloģiski 
 bīstams. Rīkojieties un utilizējiet saskaņā ar pieņemto 
medicīnisko praksi un attiecīgajiem vietējiem likumiem  
un normatīviem.   

Ja šīs ierīces lietošanas laikā vai tās lietošanas rezultātā ir 
noticis nopietns negadījums, lūdzu, ziņojiet par to  
ražotājam un savas valsts varasiestādēm.   

© 2025 ConvaTec Inc. All rights reserved. 
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Dviejų dalių kerpamas tiksliai pagal formą arba iš 
anksto paruoštas  rinktuvas 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
(reikia naudoti kartu su tokio paties dydžio 
NATURA® maišeliu). 

PASKIRTIS 
Stomos turinio tvarkymas.   

NAUDOJIMO INDIKACIJOS 
Skirta naudoti pacientams, kuriems atlikta 
kolostomija, ileostomija arba urostomija.   

ATSARGUMO PRIEMONĖS IR ĮSPĖJIMAI  
Įspėjimas:  pacientams, turintiems plokščiąsias urostomas, 
prilimpančias priemones patartina naudoti atsargiai, ypač 
tokiais atvejais, kai šlapimtakių spindis yra didelis arba yra 
suformuotas šlapimo rezervuaras. Yra buvę atvejų, kai 
tokių pacientų šlapimo takuose buvo rasta lipnių medži-
agų. Jei taip atsitiktų, įvertinkite prilimpančių priemonių 
tolimesnį naudojimą ir imkitės atitinkamų klinikinių 
veiksmų. 
Svarbu: prieš naudojant medicinos specialistas turi įvertinti 
odą  apsaugančios plokštelės išgaubtumą.  

Naudojimo nurodymai: 
1. Odos paruošimas 
Prieš uždedant rinktuvą rankos ir oda aplink stomą turi 
būti švarios, sausos ir neriebaluotos. 

2. Odą apsaugančios plokštelės paruošimas  
A)  Tiksliai pagal formą iškerpamos odą ap-
saugančios plokštelės 
(1 pav.) Pažymėkite stomos formą ant atplėšiamo 
plokštelės lapelio. Apkirpkite plokštelę palei žymas,  
palikdami mažiausiai 0,6 cm odos plokštelės tarp pjūvio 
briaunos ir krašto. Palyginkite kirpimo vietą pirštu.  

B)  Iš anksto paruoštos odą apsaugančios plokštelės 
Pasirinkite plokštelę su iš anksto iškirpta anga stomai, 
anga turi būti šiek tiek didesnė negu jūsų stoma. 
Pastabos: 1) Lipni juostelė gali sukelti odos sudirginimą 
žmonėms, naudojantiems sauskelnes. Jei odos atsiranda 
sudirginimas, nukirpkite lipniąją juostelę nuo plokštelės.  
2) Saugokite stomą nuo traumos ir pažeidimų. 

3. Odos plokštelės uždėjimas  
(2 pav.) Nuo plokštelės nuplėškite apsauginį lapelį. 
Pasirūpinkite, kad plokštelės angos centras būtų virš  
stomos. Prispauskite plokštelę ant odos palei stomą ir 
palaikykite 30 sekundžių. Jei yra, nuplėškite likusį  
apsauginį lapelį. Priglauskite į vietą ir išlyginkite raukšles. 
Nešiokite plokštelę tol, kol patogiai ir saugiai laikosi. 
Dėvėjimo laikas gali būti įvairus. 

4. Maišelio uždėjimas  
(3 pav.) Švelniai praplėskite maišelį, kad į maišelį patektų 
oro. Sulygiuokite plokštelę ir maišelio kraštą, paspauskite 
krašto apačią. Tada pastumkite į krašto viršų spausdami 
ratu. Trūktelėkite maišelį, kad įsitikintumėte, ar gerai 
pritvirtintas. 

5. Maišelio uždarymas 
A) Išleidžiami maišeliai su INVISICLOSE® uždarymu 
(4 pav.) Sulankstykite kraštų uždarymą, pradėdami nuo 
baltos išleidimo angos juostelės, kol susikabinančios 
uždarymo juostelės užeis viena ant kitos. Suspauskite 
susikabinančias uždarymo juosteles vieną prie kitos per 

Jei reikia, išverskite kišenėlę, kad paslėptumėte kraštų 
uždarymą arba sulankstykite po maišelio kraštu.  

B) Išleidžiami maišeliai su užspaudžiamu uždarymu 
(5 pav.) 
C)  Išleidžiami pediatriniai maišeliai su uždarymu 
(6 pav.) Nuplėškite atplėšiamą lapelį nuo lipnios juostos. 
Prispauskite uždarymą prie pridedamos vietos be odos 
plokštelės, spausdami link maišelio kraštų. 

D) Urostominiai maišeliai su ACCUSEAL® čiaupu: 
(7 pav.) 

E) Urostominiai maišeliai su užlenkiamu čiaupu: 
(8 pav.) 

6. Maišelio ištuštinimas 
A) Išleidžiami maišeliai su INVISICLOSE® uždarymu: 
(9 pav.) Atkabinkite uždarymo juosteles ir atverkite  
kraštus spausdami išleidimo angos juostelių galus pirštais;  
ištuštinkite maišelį. 

B) Išleidžiami maišeliai su užspaudžiamu uždarymu 
(10 pav.) 

C) Urostominiai maišeliai su ACCUSEAL® čiaupu: 
(11 pav.) 

D) Urostominiai maišeliai su užlenkiamu čiaupu: 
(12 pav.) 

7. Prijungimas prie naktinio rinktuvo:  
ACCUSEAL® čiaupas: (13 pav.) 

Užlenkiamas čiaupas: (14 pav.) 

pateiktu lipduku. Po vandens procedūrų lipduką nuimkite. 

9. Maišelio nuėmimas  (15 pav.) 

10. Odą apsaugančios  plokštelės nuėmimas 
(16 pav.) 

11. Atliekų tvarkymas 
Šis prietaisas skirtas naudoti tik vieną kartą; draudžiama jį 
naudoti pakartotinai. Naudojant pakartotinai, gali pa-
didėti infekcijos arba kryžminio užteršimo rizika. Fizinės 
priemonės savybės gali nebeatitikti naudojimo paskirties.   

Po naudojimo šis produktas gali kelti potencialų biologinį 
pavojų. Tvarkykite ir šalinkite laikydamiesi pripažintos 
medicinos praktikos ir taikomų vietinių įstatymų ir teisės 
aktų.  

Jei naudojant šią priemonę ar dėl jos naudojimo įvyko rim-
tas incidentas, praneškite apie tai gamintojui ir savo na-
cionalinei institucijai.  
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Двукомпонентна система за стома с възможност 
за изрязване или с предварително изрязан 

отвор 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
(Трябва да се използва със съответстващия 
размер торбичка NATURA®) 

  LIETUVIŲlt

  БЪЛГАРСКИbg

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
Управление на генерираната секреция от  
стомата.   

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
За употреба при колостомия, илеостомия или 
уростомия. 
  
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ТЯХНОТО СЪБЛЮДАВАНЕ 
Внимание: Пациентите с уростома, свързана с 
мегауретри или липса на уринен резервоар, трябва да 
знаят, че са съобщени случаи на адхезив, открит в 
пикочните пътища. Ако се открие подобна маса, 
приложете съответните клинични мерки за 
овладяване и преценете дали трябва да се продължи 
употребата на адхезивен продукт. Нестерилна 
двукомпонентна моделируема система за стома. 
Важно: Медицински специалист трябва да прецени 
нуждата от кожна преграда с конвексност, преди 
използване. 

Указания за употреба:
1. Подготовка на кожата 
Преди поставянето ръцете Ви и кожата около стомата 
трябва да са чисти, сухи и без мазни съставки. 

2. Подготовка на кожната преграда 
A) Кожни прегради с възможност за изрязване 
(фигура 1) Очертайте формата на стомата върху 
защитната хартия на гърба на кожната преграда. 
Изрежете отвора на кожната преграда по очертаната 
линия, като оставите поне 0,6 cm от кожната преграда 
между ръба на отвора и фланеца. Огладете с пръст 
ръбовете на изрязания отвор. 

B) Кожни прегради с предварително изрязан 
отвор 
Изберете предварително изрязана кожна преграда с 
отвор, малко по-голям от Вашата стома 
Забележки: 1) Залепващият пръстен може да причини 
дразнене на кожата при пациенти, които носят пелени. 
Ако се появи дразнене, изрежете пръстена от кожната 
преграда. 2) Предпазвайте стомата от травми или 
наранявания. 

3. Поставяне на кожната преграда 
(фигура 2) Отстранете защитната хартия от кожната 
преграда. Центрирайте отвора на кожната преграда 
върху стомата. Поставете кожната преграда върху 
кожата така, че да обхване стомата и притиснете леко 
за 30 секунди. Ако граничи с плат, отстранете 
останалата защитна хартия. Огладете, за да отстраните 
гънките. 
Носете, докато се чувствате комфортно и сигурно. 
Времето за носене може да варира. 

4. Поставяне на торбичката 
(фигура 3) Разделете стените на торбичката, за да 
влезе въздух. Поставете кожната преграда и 
торбичката така, че фланците им да се обхванат и 
притиснете долната част на фланеца. След това 
продължете да притискате по кръга на фланеца 
нагоре. Дръпнете леко торбичката, за да се убедите, че 
е стабилно свързана. 

5. Затваряне на торбичката 
A) Отворени торбички със скрито затваряне  
INVISICLOSE® Tail Closure 
(фигура 4) Прегъвайте дъното на торбичката, като 
започнете от бялата ивица на ръба на отвора, докато 
затварящите ленти се припокрият. Притиснете 
затварящите ленти една в друга по ширината на 
отвора и стискайте, докато почувствате, че се затворят. 
Ако желаете, обърнете джобчето наопаки, за да 
закриете затворената част или увийте защитното парче 
около дъното на торбичката. 

B) Отворени торбички със затваряща щипка 
(фигура 5)

C) Отворени детски торбички със затваряща 
лента 
(фигура 6) Отстранете защитната хартия от лепящата 
лента. Притиснете затварящата лента към ръба на 
отвора на торбичката, от страната без кожна преграда. 

D) Уростомни торбички с кранче ACCUSEAL® Tap: 
(фигура 7)

E) Уростомни торбички с тръбичка: 
(фигура 8)

6. Изпразване на торбичката 
A) Отворени торбички със скрито затваряне  
INVISICLOSE® Tail Closure: 
(фигура 9) Отворете торбичката и освободете долния 
отвор, като натискате с пръсти в двата края на 
затварящите ленти; изпразнете торбичката.

B) Отворени торбички със затваряща щипка 
(фигура 10) 

C) Уростомни торбички с кранче ACCUSEAL® Tap: 
(фигура 11) 

D) Уростомни торбички с тръбичка: (фигура 12) 

7. Свързване със система за нощно изпразване: 
Кранче ACCUSEAL® Tap: (фигура 13) 

Тръбичка: (фигура 14) 

8. Информация за торбичките и филтрите 
При къпане, плуване и др. покрийте филтъра с 
предоставената защитна лепенка. Отстранете след 
излизане от водата.

9. Отстраняване на торбичката (фигура 15) 

10. Отстраняване на кожната преграда (фигура 16) 

11. Изхвърляне:  
Това изделие е само за еднократна употреба и не трябва 
да се използва повторно. Повторната употреба може да 
доведе до повишен риск от инфекция или кръстосано за-
мърсяване. Физическите свойства на изделието може 
повече да не бъдат оптимални за предвидената упо-
треба. 

След използване този продукт може да е потенциално 
биоопасен. Да се борави и изхвърля в съответствие с 
възприетата медицинска практика и приложимите 
местни закони и разпоредби.  

Ако по време на използването на това изделие или 
вследствие на използването му се случи сериозен инци-
дент, моля, съобщете за това на производителя и на 
местните органи. 

© 2025 ConvaTec Inc. All rights reserved. 
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Tveggja hluta sérsniðið eða forsniðið stóma  

NOTKUNARLEIÐBEININGAR
(Má aðeins nota með NATURA® poka af sömu stærð) 

TILÆTLUÐ NOTKUN 
Stýring á frálagi stóma. 

NOTKUNARLEIÐBEININGAR 
Til notkunar með ristilstóma, garnastóma eða 
þvagstóma. 

VARÚÐARRÁÐSTAFANIR OG ATHUGASEMDIR 
Varúð: Sjúklingar með þvagstóma, þegar tengt er við þvagpí-
pustækkun og þvagpoka, ættu að vera meðvitaðir um að
komið hafa upp tilfelli þar sem límefni hefur fundist í 
þ ðeigandi læknismeðferð og leggja 
mat á áframhaldandi notkun límvörunnar ef einhvers konar 
massi greinist. 
Mikilvægt: Læknir ætti að meta þ
tum áður en notkun hefst. 

Notkunarleiðbeiningar:
1.  Undirbúningur húðar 
Hendur þínar og húð í kringum stóma verða að vera hreinar, 
þurrar og lausar við olíkukennd efni áður en hvers kyns stóma 
er sett upp. 

2. Undirbúningur stómaplötu 
A) Sérsniðin stómaplata  
(Mynd 1) Rektu lögun stómans á losanlegt efni stómaplö-
tunnar. Skerðu stómaplötuna rétt utan við línuna sem þú rak-
tir þannig að eftir verði a.m.k. ¼” (0.6 cm) af stómaplötu á 
milli skorinnar brúnar og kragans. Sléttaðu opið sem skorið
var með

B) Forsniðnar stómaplötur 
Veldu stómaplötur með forsniðnu gati sem er lítillega stærra 
en stómað. 
Athugasemdir: 1) Límbandshringurinn kann að valda ertingu 
á húð fyrir notendur sem klæðast bleyjum. Ef erting gerir vart 
við sig skal skera hringinn frá stómaplötunni. 2) Verja skal  
stómað frá höggum eða skemmdum. 

3. Ásetning stómaplötunnar 
(Mynd 2) Fjarlægðu losanlegt efnið frá stómaplötunni. 
Stilltu mið
Haltu stómaplötunni að húðinni í kringum stómað í 30  
sekúndur. Ef eitthvað efni er enn til stað
legt efni sem enn er áfast. Sléttaðu plötuna á sinn stað
lægðu fellingar. Hafðu stómaplötuna á þér eins lengi og þér 

þægilegt og öruggt. Sá tími kann að vera breytilegur. 

4.  Ásetning pokans 
(Mynd 3) Aðskildu hliðar pokans til þess að hleypa lofti inn í 
hann. Stilltu saman stómaplötunni og kraga pokans og þrýstu 
á neðsta hluta kragans. Færðu þig svo að efsta hluta kragans á 
meðan þrýst er á alla hluta hans með því að fara hringinn. 
Togaðu í pokann til að ganga úr skugga um að hann sé tryggi-
lega festur. 

5. Pokanum lokað
A) Tæmanlegir pokar með INVISICLOSE® lokun á enda: 
(Mynd 4) Leggðu saman lokun endans með því að byrja á 

  ICELANDICis

hvítum enda þangað til samlæsanleg lokun fellur saman. 
Þrýstu samlæsanlegri lokun saman þ
þrýstu þangað til þ
Sé þess óskað getur þú snúið vasanum við til þess að fela 
lokun endans eð ð ður við enda pokans. 

B) Tæmanlegir pokar með klemmu á enda: (Mynd 5)

C) Tæmanlegir barnapokar með lokun á enda: 
(Mynd 6) Fjarlægðu losanlegt efnið frá límröndinni. 
Þrýstu lokuninni á réttan stað við endann á pokanum, ekki á 
hliðinni þar sem stómaplatan er. 

D) Þvagstómapokar með ACCUSEAL® TAPPA: (Mynd 7)

E) Þvagstómapokar með samanbrjótanlegum tappa:  
(Mynd 8)

6.  Tæming pokans
A) Tæmanlegir pokar með INVISICLOSE®  lokun á enda: 
(Mynd 9) ðu endann með því að ýta 
inn báðum endum með

B) Tæmanlegir pokar með smellu á enda: (Mynd 10)

C) Þvagstómapokar með ACCUSEAL® tappa: (Mynd 11)

D) Þvagstómapokar með samanbrjótanlegum tappa: 
(Mynd 12)

7.  Tenging við næturtæmingarbúnað: 
ACCUSEAL® tappi: (Mynd 13)
Samanbrjótanlegur tappi: (Mynd 14)

8. Upplýsingar um poka með síum 
Hylja skal síuna með meðfylgjandi límmiða við böðun, sund 
o.s.frv.  Fjarlægið eftir að athöfnum í vatni er lokið. 

9. Pokinn arlægður (Mynd 15)

10. Stómaplata arlægð (Mynd 16) 

11. Förgun
Þetta tæki er alfarið einnota og má ekki endurnýta.  
Endurnýting getur valdið aukinni hættu á sýkingu eða víxl-
mengun. Þá getur hugsast að eiginleikar tækisins séu ekki 
lengur ákjósanlegir fyrir ætlaða notkun.   

Að
Tækið skal meðhöndla og farga í samræmi við læknisfræðile-
gar starfsvenjur og gildandi lög og reglugerðir.    

Ef það eiga sér stað alvarleg atvik við notkun þessa tækis, skal 
tilkynna það til framleiðanda og stað
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Дводелен сечен по мерка, или претходно 
исечен систем за остомија 

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА 
(Мора да се користи со ќесе NATURA® со иста  
големина)

НАМЕНА 
Управување со излезот на стомата. 

ИНДИКАЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
За употреба кај колостомија, илеостомија или  
уростомија. 

МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ И ЗАБЕЛЕШКИ 
Внимание: Пациентите со испирачка уростомија,  
кога е поврзана со мегауретери и без уринарен ре-
зервоар, треба да знаат дека се пријавени случаи на  
лепило пронајдено во уринарниот тракт. Иницирајте  
соодветно клиничко управување и направете  
процена на континуираната употреба на атхезивен  
производ ако се забележи маса. 

Важно: Медицинско лице треба да направи процена 
на потребата од бариери на кожата со конвексност, 
пред употребата. 

Насоки за употреба:
1. Подготовка на кожата 
Пред да се нанесе кој било систем за остомија,  
вашите раце и кожата која е околу стомата мора  
да бидат чисти, суви и без мрсни супстанции. 

2. Подготовка на бариера за кожата 
A) Бариери за кожата сечени по мерка (Слика 1) 
Означете ја формата на стомата на ослободувачкиот 
раб на бариерата за кожата. Исечете ја бариерата за 
кожата од надворешната страна на обележаната  
линија оставајќи барем 0,6 сантиметри (¼-инч)  
бариера за кожа меѓу исечениот раб и прирабницата. 
Измазнете го исечениот отвор со прст. 

Б) Однапред исечени бариери за кожа 
Изберете бариера за кожа со однапред исечен отвор 
за стома малку поголем од вашата стома.    
Забелешки: 1) Прицврстувачката лента може да  
предизвика иритација на кожата кај корисници кои 
носат пелени за возрасни. Ако се јави иритација, 
исечете ја лентата од бариерата за кожа.  
2) Заштитете ја стомата од траума или повреда. 

3. Нанесување на бариерата за кожа 
(Слика 2) Отстранете го ослободувачкиот раб од  
бариерата за кожа. Центрирајте го отворот на  
бариерата за кожа над стомата. Нанесете ја барие-
рата за кожа на кожата околу стомата и држете ја 30 
секунди. Ако ткаенината има фабричко порабување, 
отстранете го преостанатиот ослободувачки раб. Из-
мазнете ја и отстранете ги брчките. Носете ја сè  
додека е удобна и прицврстена. 
Времето на носење може да варира. 

4. Нанесување на ќесето. 
(Слика 3) Одделете ги филмовите на ќесето за да 
влезе воздух. Подредете ја бариерата за кожа со  
прирабницата на ќесето и притиснете на дното на 
прирабницата. Потоа поместете го врвот на прираб-
ницата, притискајќи како што одите околу. Повлечете 
го ќесето за да се осигурате дека е добро поврзано. 

5. Затворање на ќесето. 
A) Ќесиња кои можат да се исцедат со заден  
затворач INVISICLOSE®: (Слика 4) Превиткајте го 
задниот затворач почнувајќи со белата лента сè до-
дека не се преклопат поврзувачките затворачи. 
Притиснете ги поврзувачките затворачи еден до друг 
по целата ширина на задниот дел и притиснете до-
дека не почувствувате дека се близу. 
Ако сакате, превртете го џебот одвнатре за да го 
скриете задниот затворач или завиткајте го јазичето 
околу задниот дел на ќесето. 

Б) Ќесиња кои можат да се исцедат со штипка 
за задниот дел: (Слика 5)

B) Педијатриски ќесиња кои можат да се  
исцедат со затворач за задниот дел: 
(Слика 6) Отстранете го ослободувачкиот раб од леп-
ливата лента. Притиснете го затворачот на место кон 
крајот на задниот дел на ќесето, на страната на која 
нема бариера за кожа. 

Г) Ќесиња за уростомија со СЛАВИНА ACCUSEAL®: 
(Слика 7)

Д) Ќесиња за уростомија со славина на превит-
кување: (Слика 8) 

6. Празнење на ќесето 
A) Ќесиња кои можат да се исцедат со заден  
затворач INVISICLOSE®: (Слика 9) Отклучете го  
затворачот на ќесето и отворете го задниот дел така 
што ќе ги притиснете двата краја на крајните лен-
тички на излезот; исцедете го ќесето. 

Б) Ќесиња кои можат да се исцедат со затворач 
со штипка за задниот дел: (Слика 10)

B) Ќесиња за уростомија со славина ACCUSEAL®:  
(Слика 11)

Г) Ќесиња за уростомија со славина на превит-
кување: (Слика 12)

7. Поврзување со систем за ноќно цедење: 
Славина ACCUSEAL®: (Слика 13)
Славина на превиткување: (Слика 14)

8. Информации за ќесиња со филтри
Покријте го филтерот со дадената етикета кога се  
капете, пливате, итн. Отстранете откако ќе завршите 
со активностите во вода. 

9. Отстранување на ќесето (слика 15) 
10. Отстранување на бариерата за кожа  
(слика 16) 

11.Исфрлање 
 Ова медицинско средство е за еднократна упо-

треба и не треба да се употребува повеќекратно. 
Повеќекратната употреба може да доведе до зго-
лемен ризик од инфекција или до пренесување 
зарази. Физичките својства на медицинското 
средство може потоа да не бидат оптимални за 
предвидената намена.    

По употребата, овој производ може да претста-
вува потенцијална биолошка опасност.  
Постапувајте и фрлете го во согласност со прифа-
тената медицинска пракса и важечките локални 
закони и прописи.    

Доколку при користењето на овој уред или како 
резултат на неговото користење дојде до серио-
зен инцидент, пријавете го тоа кај производите-
лот и кај вашиот национален орган.   

© 2025 ConvaTec Inc. All rights reserved. 
®/™ посочува трговски марки на ConvaTec Inc. 

  МАКЕДОНСКИmk

Revised 2025-07
1262903V6

Dvodijelni sustav stome koji se izrezuje na  
odgovarajuće dimenzije ili je prethodno izrezan 

UPUTE ZA UPORABU 
(Mora se upotrebljavati s vrećicom NATURA® iste 

veličine)

NAMJENA 
Upravljanje izlaznim sadržajem stome.     
INDIKACIJE ZA UPOTREBU 
Za upotrebu s kolostomom, ileostomom ili  
urostomom.   

MJERE OPREZA I NAPOMENE 
Oprez: pacijenti s urostomom za ispiranje, ako je 
povezana s megaureterom te ako ne postoji mokraćni 
mjehur, trebaju znati da su prijavljeni slučajevi ljepila 
pronađenog u urinarnom traktu. Pokrenite odgovarajuće 
kliničke postupke te procijenite nastavak upotrebe ljepila 
u slučaju otkrivanja materije.  

Važno: prije uporabe zdravstveni djelatnik treba proci-
jeniti potrebu za kožnim barijerama s ispupčenjem. 

Upute za upotrebu: 
1. Priprema kože 
Prije nanošenja bilo kojeg sustava stome vaše ruke i koža 
oko stome moraju biti čisti, suhi i bez masnih tvari. 

2. Priprema kožne barijere 
A) Kožne barijere koje se mogu izrezati na 
 odgovarajuće dimenzije (Slika 1) Nacrtajte oblik 
stome na zaštitnoj foliji kožne barijere. Odrežite kožnu 
barijeru malo izvan oznake, ostavljajući najmanje 0,6 cm 
kožne barijere između izrezanog ruba i prirubnice.  
Zagladite izrezani otvor prstima. 

B) Prethodno izrezane kožne barijere
Odaberite kožnu barijeru s prethodno izrezanim otvorom 
za stomu koji je neznatno veći od vaše stome. 
Napomene: 1) Uzica trake može izazvati iritaciju kože kod 
korisnika koji nose pelene. Ako dođe do iritacije, odrežite 
uzicu da biste je odvojili od kožne barijere. 2) Zaštitite 
stomu od traume ili ozljede. 

3. Nanošenje kožne barijere 
(Slika 2) Uklonite zaštitnu foliju s kožne barijere. 
Centrirajte otvor kožne barijere preko stome. Nanesite 
kožnu barijeru na kožu oko stome i pritisnite na 30 
sekundi. Ako je prisutan rub tkanine, uklonite preostalu  
zaštitnu foliju. Zagladite i uklonite nabore. Nosite je sve 
dok je udobna i dobro pričvršćena. Vrijeme nošenja može 
se razlikovati. 

4. Primjena vrećice 
(Slika 3) Odvojite folije s vrećice kako biste omogućili 
ulazak zraka. Poravnajte kožnu barijeru i prirubnicu 
vrećice te pritisnite dno prirubnice. Zatim prijeđite na vrh 
prirubnice, pritišćući kako se pomičete. Povucite vrećicu 
kako biste osigurali čvrsto povezivanje. 

5. Zatvaranje vrećice 
A) Vrećice s ispustom s kvačicom za zatvaranje  
INVISICLOSE®: (Slika 4) Presavijte kvačicu za zat-
varanje, počevši od bijele rubne trake na otvoru dok se 

  HRVATSKIhr zatvarači ne preklope. Pritisnite zatvarače po širini 
kvačice za zatvaranje i stisnite dok ne osjetite da su se 
zatvorili. Prema potrebi, preokrenite džep da biste 
sakrili kvačicu za zatvaranje ili omotajte preklopnicu 
prema dolje oko donjeg otvora na vrećici. 

B) Vrećice s ispustom s kvačicom za zatvaranje:  
(Slika 5)

C) Pedijatrijske vrećice s ispustom s kvačicom za 
zatvaranje: 
(Slika 6) Uklonite zaštitnu foliju s ljepljive trake. 
Pritisnite zatvarač na svome mjestu prema kraju 
otvora na vrećici, na strani bez kožne barijere. 

D) Vrećice za urostomu sa ČEPOM ACCUSEAL®: 
(Slika 7) 

E) Vrećice za urostomu s preklopnim čepom:  
(Slika 8)

6. Pražnjenje vrećice 
A) Vrećice s ispustom s kvačicom za zatvaranje  
INVISICLOSE®: (Slika 9) Oslobodite zatvarač na 
vrećici i otvorite donji otvor tako da oba kraja rubnih 
traka na otvoru prstima gurnete prema unutra; is-
praznite vrećicu.  

B) Vrećice s ispustom s kvačicom za zatvaranje: 
(Slika 10)

C) Vrećice za urostomu sa čepom ACCUSEAL®:   
(Slika 11) 

D) Vrećice za urostomu s preklopnim čepom:  
(Slika 12)

7.  Priključivanje za sustav odvodnje mokraće za 
noć: 
Čep ACCUSEAL®: (Slika 13)
Preklopni čep: (Slika 14)

panja,  plivanja itd. Uklonite nakon aktivnosti u vodi. 

9. Uklanjanje vrećice (Slika 15) 

10. Uklanjanje kožne barijere (Slika 16)

11.Odlaganje 
Ovaj proizvod namijenjen je samo za jednokratnu 
upotrebu i ne smije se ponovo koristiti. Ponovna 
upotreba može dovesti do povećanog rizika od  
infekcije ili križne kontaminacije. Fizička svojstva 
proizvoda možda više neće biti optimalna za  
namijenjenu upotrebu.   

Nakon upotrebe ovaj proizvod predstavlja  
potencijalan biološki opasan otpad. Rukujte 

  s udalks u dapto u  ag etižoldo i modovziorp
prihvaćenom medicinskom praksom i važećim 
lokalnim zakonima i propisima.     
U slučaju ozbiljnog incidenta tijekom upotrebe 
ovog proizvoda ili kao posljedica njegove 
upotrebe, molimo da to prijavite proizvođaču i 
nadležnim državnim tijelima. 
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Caution / Símbolo de precaución / Signe de mise en garde / Atenção /   / Achtung / 
Attenzione/ Mise en garde/ Precaución / Atenção / Voorzichtig / Varning / Varoitus / Forsigtighed/ Adv  
Figyelmeztetés / Ostr enie / Pozor (v straha) / Upozornenie / Opoz  

orenje / Uz Varú Pozor

Do Not Reuse / Uso único / Ne pas réutiliser / Uso único / / /  
.  /  / Einmalgebrauch / Monouso / Usage unique / Para un solo uso / Usar uma 

única vez / Niet opnieuw gebruiken / Engångsanvändning / Kertakäyttö / Engangsbrug / Engangsbruk. /  
ytkowanie pojedyncze / Jednoráz  

uporaba / Za enkratno uporabo / Yeniden Kullanmayın /  
Ühekordseks kasutamiseks. / Za jednokratnu primenu / Vienreiz rt   

Keep Dry / Mantenga el producto seco / Garder au sec / Mantener en lugar seco
 / Trocken halten / Tenere asciutto / Tenir au sec / Mantenga seco / Man-

tenha seco / Droog houden / Förvaras torrt / Pidettävä kuivana / Opbevares tørt / Må holdes tørr / Haldi  
Tartsa szaraz helyen / Przechowyw ve avajte v suchu / vajte 

na suhom / Hranite na suhem mestu / Kuru Ortamda Muhafaza Edin / Hoida 
vo  

vo oduc Dispositivo 
 

Medicinsk udstyr / Medisinsk utstyr / Lækningatæki / Orvostechnikai eszköz / Wyrób medyczny / 
Zd Zdravotnícka pomôcka / Medicinski proizv

Dispozitiv medical / Tıbbi Cihaz / Meditsiiniseade / Medicinski ur
 / 

 Importer / Importeur / Importatore / Importateur / Importateur / Importador / Importador / Importador / Importador /  
ter / Dovozce / 

Dovozca / Uv rt tija / Uvoznik / Import tuotojas / 
/    

Non-sterile / No Estéril / Non stérile / Não estéril /  /  /  /  / Nicht Steril / Non Sterile /  
Non Stérile / No Esteril / Não Estéril / Niet Steriel / Ej Steril / Ei steriili / Ikke Steril / Ikke / Nem steril / 
 Niestery oizvod / 

Ó  

Contains biological material of animal origin / Contiene material biológico de origen animal / Contient une substance biologique  
d’ Co  / 

 /  /  / Enthält biologisches Material 
Co Contient du matériel biologique d’origine animale / Contiene 

material biológico de origen animal / Contém material biológico de origem animal / Bevat biologisch materiaal van dierlijke  
oorspr  biologisk 

 
rt zenia zwierz  

zv vo vodu / Vs kega izvora /  
Co yvan kökenli  

biyolojik matery
Sa tyje yra gy  

 
  altejirdop goksjnitovi lajiretam ikoloib irdaS / 

。/ 法國的分類標識。 / 
재활용마크(프랑스) / フランス記号区分 / Symbol für die Mülltrennung in Frankreich. / Informazioni sullo 

smaltimento dell'imballaggio - applicabile solo ai territori francesi / Information sur le tri des emballages pour la France ( 

Sorteersymbool voor Frankrijk. / Sorteringssymbol för Frankrike. / Lajittelusymboli Ranskalle. / Sorteringssymbol for 

Francusku.

 
/ 

標識。 / 재활용마크(스페인) / スペイン記号区分 / Symbol für die Mülltrennung in Spanien. / 
Informazioni sullo smaltimento dell'imballaggio per la Spagna / Information sur le tri des emballages pour l'Espagne / 

voor Spanje. / Sorteringssymbol för Spanien. / Lajittelusymboli Espanjalle / Sorteringssymbol for Spanien. / 




